
 

 

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いください。

●この取扱説明書は、製品を実際に操作される方にお渡しください。 

 

多項目水質計
WQC-24 型

 

取説 No. WQC-AA18401 
 



はじめに 

はじめに 
 

このたびは、ポータブル多項目水質計ＷＱＣ－２４をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

 本器は、現場測定に適した防水構造で、データメモリ機能を搭載した、高機能なポータブル水質計となって

おります。 

 装置をお使いになる前に本書を良くお読みの上、正しくお使いいただきますようお願いいたします。 

  尚、本書に記載されております説明用のＬＣＤ表示器の画面記載内容は、一例であり、使用状態／電極によ

り異なりますことをご了承下さい。 

  また、取扱説明書に記載されている内容以外のご使用方法により起きた不具合、破損に関しては保証の対象

外となりますのでご注意下さい。 

 後でわからないことや困ったことがおこったときなど本書が必要となりますので、お読みになった後は本書

を大切に保管して下さい。 



                                安全にご使用いただくために 

1 

安全にご使用頂くために 
 

安全上の注意事項 

     警告 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負

う可能性を示しています。 

     注意 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性があることお

よび物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。 

  

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使用しています。 

 

 

      

 

 

     

強制 
 

必ず守っていただく内容を告げるものです。 

 

 

      

 

 

     

禁止 
 

禁止行為であることを告げるものです。 

 

 

      

 

 

     

感電注意 
 

感電の可能性が想定されることを示しています。 

 

      

 

 

     

発火注意 
 

発煙または発火の可能性が想定されることを示しています。 

 

      

 

 

     

破裂注意 
 

破裂の可能性が想定されることを示しています。 

 

      

 

 

     

毒物注意 
 

毒性物質による傷害の可能性が想定されることを示しています。 
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腐食注意 
 

腐食の可能性が想定されることを示しています。 

 

      

 

 

     

突き刺し注意 
 

突き刺しの可能性が想定されることを示しています。 
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取扱上の注意事項 

 

万一、異常が発生したとき 

     警告 

 異常を感じた場合には電源を切り、電池を抜いて下さい。 

オプションのＡＣアダプタをご使用時は、電源を切り、ＡＣアダプタをコンセントから抜いて

下さい。 
異常な動作をした場合、焦げ臭いにおいを感じた場合、煙が発生した場合等には、発火、内部

破裂などの可能性があります。 

煙が消えるのを確認後、販売会社または弊社までご連絡下さい。 

お客様ご自身での修理は危険ですので絶対におやめ下さい。 

 

異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。 

 

装置使用上の注意 

     警告 

可燃性ガスが発生する薬品を使用しないで下さい。 

可燃性ガス雰囲気で使用しないで下さい｡ 

                                                                             

装置内部でガス爆発が起こる危険があります。 

弊社の指定するサービス員以外は絶対にケースカバーを外さないで下さい。 

弊社の指定するサービス員以外は分解、修理は行わないで下さい。                         

                                                                             

感電、発火、異常動作などを引き起こす場合があります。  

濡れた手でＡＣアダプタを取扱わないで下さい。（オプションのＡＣアダプタ使用時。） 

 

感電、火災、故障の原因となります。 

指定以外の電源を使用しないで下さい。 

 

感電、火災の原因になります。また装置が破損する恐れがあります。  

ＡＣアダプタは弊社指定品のオプション製品以外を使用しないで下さい。 

 

火災、感電の原因になります。また装置が破損する恐れがあります。  

出力端子には、電源を絶対に接続しないで下さい。 

 

感電、火災、故障の原因となります。                                                  

 

接続ケーブル、電極、電池キャップ、コネクタキャップ、電池カバーを外した状態、拡張機能

使用時(出力カバーが取り付けられていない状態)では、本装置は防水構造とはなりません。 

濡れた手で取扱わないで下さい。また、水がかからないようにして下さい。 

 

感電、火災、故障の原因となります。                                                  
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     注意 

 電極の内部液、電解液、標準液は目に入れないようご注意下さい。また、飲まないで下さい。

毒劇物ではありませんが，皮膚に付いたときは洗い流して下さい。 

目に入ったときは直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じて医師の処置を受けて下さい。 

誤って飲んだ場合には直ちに吐き出し、必要に応じて医師の処置を受けて下さい。           

 

装置使用上のその他の注意  

装置を使用するときは、次のことに注意して下さい。                           

                                                                                      

 本体に試薬、有機溶媒等をかけないで下さい。故障や変色、変形の原因になる場合があります。  

かかってしまった場合には、速やかに拭き取って下さい。 

 表示部やキー操作部は硬いものや尖ったもので押したり、こすったりしないで下さい。傷や破損の原

因になります。 

 本装置添付の乾電池は試供品のため、動作時間が短いことがあります。実際の使用に際しては新品の

単３アルカリ乾電池（市販品）と交換して下さい。 

 接続ケーブルの抜き差しは電源をＯＦＦにしてから行って下さい。 

 センサモジュールの電池交換は必ず電池残量が十分にあるターミナルと接続し、ターミナルの電源を

ＯＦＦにして行って下さい。ターミナルに接続していない状態でセンサモジュールの電池を抜くと記

録されているデータが消去されます。 
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設置または保管上の注意事項 

     警告 

可燃性ガス雰囲気での設置、保管はしないで下さい。                                     

                                                                             

装置内部でガス爆発が起こる危険があります。 

 

装置内部に水、薬品などが入るおそれのある場所での設置、保管しないで下さい。           

                                                                             

装置内部に水や薬品が入ると、回路がショートし、火災や感電の原因となる場合があります。

 

 

 

 

  

 

設置および保管についてのその他の注意 

本装置を設置および保管するときは、次のことに注意して下さい。                           

                                                                                      

 温度（０～５０℃）、湿度（９５%以下）の範囲で、設置、保管して下さい。 

 結露しない場所で、設置、保管して下さい。 

 腐食性のガスが発生する場所では、設置、保管しないで下さい。  

 振動がない場所で、設置、保管して下さい。 

 ほこり、ゴミの少ない場所で、設置、保管して下さい。                                     

 落下等の危険性のある場所に設置、保管しないで下さい。 

 強い衝撃を与えないで下さい。 

 極端に寒いところやストーブなどの暖房器具のそばに置かないで下さい。 

 空調器具からの風が直接あたる場所を避けて設置、保管して下さい。 

 装置の上にものを置かないで下さい。  
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試料・試薬使用上の注意 

     注意 

 取扱う試料、試薬類によっては、手袋・防護メガネ・防護マスク等を着用し、十分に換気をし

て下さい。       

                                                                             

試料、試薬の飛沫により皮膚や目の傷害を起こす恐れがあります。 

 

刺激性の試薬が皮膚に付いたり、目に入ったりした場合には水道水で十分に洗浄し、医師や薬

剤師にご相談下さい。                                                                

 

装置の移動と輸送について 

装置を移動または輸送するときは、次のことに注意して下さい。         

                                                                    
 輸送するときは必ず納入時の梱包箱と梱包資材をご使用下さい。指定外の梱包箱と資材で輸送した場

合の破損、故障につきましては、保証の対象となりませんので、ご注意下さい。 

 装置を移動する場合には、かならず電源を切り、コンセントからＡＣアダプタを抜いて下さい。   

 
 

装置及び試薬等の廃棄について 

 装置および試薬を廃棄する際は、地方自治体の条例に従って処理して下さい。詳しくは各地方自治体 

へお問い合わせ下さい。 

 

     警告 

 装置を火の中に入れたり、燃焼させたりしないで下さい。 

                                                     

装置内部で爆発や破裂が起こる危険があります。 
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防水機能保護の為の注意事項 

1. 電池カバー取り付け上の注意事項 

（１） 本体側（受け側）の電池カバー装着部の溝にシリコンパッキンが正しく装着されているか確認して下

さい。（シリコンパッキンが溝から外れていたりした場合は、正しく装着して下さい。） 

（２） シリコンパッキンに、キズ、ゴミ等が付着していないか確認して下さい。 

（３） 上記内容をご確認の上、下図のように電池カバーを正しく装着して下さい。 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 出力カバー取り付け上の注意事項 

（１） 出力カバーの溝にシリコンパッキンが正しく装着されているか確認して下さい。（シリコンパッキ

ンが溝から外れていたりした場合は、正しく装着して下さい。） 

（２） シリコンパッキンに、キズ、ゴミ等が付着していないか確認して下さい 

（３） 上記内容をご確認の上、下図のように、出力カバーを正しく装着して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電池カバーを矢印方向に押し

ながら装着します。 

付属の専用ドライバを用いて、

押し込むようにして、 

回らなくなるまで締めます。 

出力カバーを矢印方向に押し

ながら、装着して下さい。 

出力カバーを矢印方向に押しながら、専用ドライバ

を用いて、押し込むようにして、回らなくなるまで

締めます。 
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3. その他の注意事項 

（１） 本装置は、電池ケースカバー、外部出力ケースカバー（ターミナル）、電池キャップ、コネクタ        

キャップ、電極（センサモジュール）、接続ケーブルが正しく装着、接続されている場合のみ防水機

能に対応しています。 

 

（２） センサモジュール単独で測定を行う場合はコネクタキャップを確実に締めて測定して下さい。 

 

（３） オプション機器（ＡＣアダプタ、ＲＳ－２３２Ｃケーブル、アナログ出力）が接続されている場合は

防水機能は働きません。 

水をかけたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。 

 

（４） イオン電極を取り付けたまま浸漬する場合はイオン電極チップの種類により下表の水深までにして

下さい。それ以上浸漬するとイオン電極チップが破損することがあります。 

 

イオン種 浸漬限界水深 

ＮＯ３－、ＮＨ４＋ ５ｍ 

Ｋ＋、Ｃａ２＋、 １０ｍ 

Ｆ－、Ｃｌ－ １５ｍ 

 



WQC-24 型 製品の保証 

 

製品の保証 
 

 
 

(1) 本保証の適用対象 

  東亜ディーケーケー株式会社(以下「当社」という)は，当該製品が当社所定の仕様(以下「仕様」

という)どおり良好に稼働することを保証します。保証期間内に発生した故障は，無償で修理いたし

ます。 

(a) 保証期間は，納入日から 1 年間です。なお，納入時期が不明のときは，製品銘板に記されている

製造年月の翌月から 24 カ月間とします。 

(b) 個別に契約された保証が存在するときは，個別契約を優先します。 

(c) 保証対象とならない故障・損傷が当社の責に帰する場合は，保証期間にかかわらず法律上の権利

を制限するものではありません。 
 

(2) 本保証の適用除外 

  本保証は，以下のものには適用されません。有償での修理対応となります。 

(a) 当該製品の仕様及び取扱説明書に記載された範囲を超える目的や使用方法によって生じた，直接

または間接的な故障・損傷など。 

(b) 地震・風水害・落雷等の天災地変，事故，火災，異常電圧，塩害，ガス害などの災害によって生

じた，直接または間接的な故障・損傷など。 

(c) お客様の責に帰する誤った修理・改造による故障・損傷など。 

(d) ご購入後におけるお客様の責に帰する輸送，移動，落下などによる故障・損傷など。 

(e) 電極及び消耗品。 

(f) 当社製以外の消耗品，部品，ソフトウエアなどが使用されたことに起因する故障・損傷など。 

(g) 当社製以外の接続機器に起因して発生した故障・損傷など。 

(h) 製品に保存されたお客様のデータ，設定情報，プログラム，及びソフトウエアなどのお客様の責

に帰する消失。 

(i) お客様との契約仕様書等に基づいて，お客様指定の他社製品を当社製品と組み合わせた製品(当社

製品への組み込み製品を含む)の保証については，当社製品に限って当社が保証し，他社製品は他

社の保証(*1)に帰属する。 

(j) 当社が取扱説明書で指定する保守期間を過ぎた保守項目の不履行に起因する故障・損傷。 

(k) 日本国外での使用 (日本国外での使用に関しては個別の契約が必要)。 

(l) 製品銘板の無い製品 (ただし当社から納品された証拠がある場合を除く)。 
 

(3) その他 

(a) 本保証は日本国内に限って有効です。 

(b) 当該製品の保守部品(*2)のお客様への通常供給期間は，製造販売中止後 5 年間(*3)です。 

(c) 故障・損傷などの原因は当社技術員が判定いたします。 

(d) 修理は，当社営業窓口までご用命ください。 
 

*1：他社製品の保証書は，お客様のお手元で管理をお願い申し上げます。 

*2：保守部品とは，製品の稼動を維持するために必要な補用品を含む部品です。 

*3：調達不可能で代替品がないときは，5 年未満となる場合もあります。 
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１．梱包内容 

1－1 

１．梱包内容 
 

分 類 名    称 型 名 数量 外    観 

ターミナル WQC-24 １ 

 

 

本体 

センサモジュール *１*２*3 

（コネクタキャップ付き） 

 

WMS-24 １ 

 

 
  （標準） 

 

 

 

（ｲｵﾝｾﾝｻ/ｸﾛﾛﾌｨﾙ） 

 

 

単３電池（試供品）*４ 

（ターミナルの箱に２本、 

添付品箱に３本が入っています。）

－ ５ 
   

中性リン酸塩標準液  

ｐＨ６．８６（５００mL） 
143F192 １ 

 

フタル酸塩標準液  

ｐＨ４．０１（５００mL） 
143F191 １ 

 

比較電極交換用液絡部 678458K １ 

 

 

比較電極ゲル内部液（５０mL） 143F235 １ 
 

添付品 

ＤＯ電極用隔膜セット 6789790K ２ 
  

MA
D

E
I
N

J
A

PA
N



１．梱包内容 

1－2 

ＤＯ電極用電解液（５０mL） 143A040 １ 

 

専用工具（スパナ、ドライバ） 

67628000 

（スパナ） 

0ＯZ00001 

（ドライバ）

１ 

 

校正容器 67659900 ２ 

 

 

校正容器（クロロフィル用）*５ 68433100 １ 

 

 
 

シリコングリス 141D002 １ 

 

 

ソフトケース（ショルダーベルト付き） 6787140K １ 

 

 

接続ケーブル（２ｍ） 6801640K １ 

取扱説明書 － １ 

 

   

*１ コネクタキャップ、ダミーキャップはセンサモジュール単独での浸漬測定時に防

水キャップとして使用します。外した場合は紛失しないよう、大切に保管して下

さい。 

*２ センサモジュールは次ページの６種類の中からご指定されたものが一つ添付さ

れます。 

*３ イオン電極、ＯＲＰ電極は別売です。 

*４ 添付の電池は、試供品のため動作時間が短い場合があります。新品の単３アルカ

リ乾電池（市販品）と交換して使用して下さい。 

注 意 

*５ クロロフィルモジュール指定の場合のみ添付します。 

 

 



１．梱包内容 

1－3 

【センサモジュール種類】 

① 標準センサモジュール 

② 標準センサモジュール／水深センサ付 

③ イオンセンサモジュール 

④ イオンセンサモジュール／水深センサ付 

⑤ クロロフィルモジュール 

⑥ クロロフィルモジュール水深センサ付   
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２．仕様 
 

2.1 ターミナル 

型名 ＷＱＣ－２４ 

表示 デジタル 項目切替表示 

防水構造 
ＪＩＳ Ｃ０９２０ ＩＰ６７ 防浸形 

ケーブル非接続時、オプション外部入出力使用時無効 

ＲＳ－２３２Ｃ 標準装備 

電源 
単３アルカリ乾電池２本  

又は ＡＣ電源（オプションの専用 AC アダプタ使用） 

寸法 約１８７．５（縦）×３７．５（高）×７５（幅）ｍｍ（突起物含まず）  

質量 約３２０ｇ（電池含まず） 

動作温度範囲 ０～５０℃ 

 

2.2 センサモジュール 

型名 ＷＭＳ－２４ 

品名 
標準 

センサモジュール 

イオン 

センサモジュール 
クロロフィルモジュール 

防水構造 耐圧１．０MPa 防水＊１ 

メモリー センサモジュール単独でメモリ可、 大３３６０データ（上書き保存不可） 

電源 単３アルカリ電池３本 

電池動作時間 １５分間隔で３５日。但し、クロロフィルは１時間間隔で３５日 

寸法 
約φ４５×４１１（長）ｍｍ 

（突起物含まず）  

（水深センサ付） 
約φ４７×４８７（長）ｍｍ 

（突起物含まず） 

約５２(奥)×１１０(幅)×510(長)ｍｍ 

（突起物含まず） 

質量 
約１３５０ｇ 

（電池含まず） 

約２５００ｇ 

（電池含まず） 

（水深センサ付） 
約１４５０ｇ 

（電池含まず） 

約２５２０ｇ 

（電池含まず） 

動作温度範囲 ０～５０℃ 

*1 イオン電極取付部へダミーキャップを取り付けた場合。イオン電極を取りつけた場合はイオン種により下表  

のようになります。１５分間隔で 大３５日分 

イオン種 浸漬限界水深 

ＮＯ３－、ＮＨ４＋ ５ｍ 

Ｋ＋、Ｃａ２＋、 １０ｍ 

Ｆ－、Ｃｌ－ １５ｍ 
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2.3 測定項目 

（１）標準センサモジュール 

項目 表示範囲 
繰返し性 

（計器本体） 
測定方式 校正 

０．００～１４．００ ±０．０５ｐＨ ガラス電極法 
４，７，９の２点 

又は３点校正 
ｐＨ 

またはＯＲＰ 
－２０００～２０００ｍＶ ±５ｍＶ 白金電極法  

溶存酸素 

（ＤＯ） 

０．００～２０．００mg/L 

０～２００％ 

±０．１mg/L 

±１％ 
ガルバニ式隔膜電極法 ゼロ・スパン校正 

０．００～１０．００S/m ±１％ＦＳ 交流４電極方式 校正可能 

電気伝導率 
レンジ 

０．０～１００．０mS/m、０．０００～１．０００S/m、 

０．００～１０．００S/m、オートレンジ 

塩分 
０．００～４．００％ 

０．０～４０．０（海水塩分） 
±０．１％ 

全溶存固形物量 

（ＴＤＳ） 
０．０～１００．０g/L ±２g/L 

海水比重（σｔ） ０．０～５０．０σｔ ±０．１σｔ 

ＥＣより換算 校正可能 

温度 －５．００～５５．００℃ ±０．２５℃ 白金薄膜抵抗体 校正可能 

濁度 
０．０～８００．０ＮＴＵ 

０．０～８００．０mg/L 
±３％ＦＳ 

９０度散乱光測定方式 

（赤外光） 
ゼロ・スパン校正 

【工場オプション】    

水深 ０．０～１００．０ｍ ±０．１ｍ 

ダイヤフラム圧力セン

サ方式 

(温度補償機能内蔵) 

校正可能 

 

（２）イオンセンサモジュール 

標準センサモジュールの測定項目に追加。 

大３項目のイオン、ORP 電極を同時接続できます。 

項目 測定範囲 
繰返し性 

（計器本体） 
測定方式 校正 

硝酸イオン 0.62～62000mg/L 

塩化物イオン 1～35000mg/L 

カルシウムイオン 0.4～40000mg/L 

フッ化物イオン 0.019～19000mg/L 

カリウムイオン 0.39～3900mg/L 

アンモニウムイオン 0.09～1800mg/L 

±５％ FS イオン電極法 ２点校正 

ＯＲＰ －２０００～２０００ｍＶ ±５ｍV 白金電極法  

【工場オプション】    

水深 ０．０～１００．０ｍ ±０．１ｍ 

ダイヤフラム圧力セン

サ方式 

(温度補償機能内蔵) 

校正可能 
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（２）クロロフィルモジュール 

   標準センサモジュールの測定項目に追加。 

標準＋クロロフィルに加えてイオンまたは ORP の中から 1 項目の電極を接続できます。 

項目 測定範囲 
繰返し性 

（計器本体） 
測定方式 校正 

クロロフィル 
0.0～400.0μg/L 

表示分解能 0.1μg/L
－ 直接蛍光法 2 点校正 

硝酸イオン 0.62～62000mg/L 

塩化物イオン 1～35000mg/L 

カルシウムイオン 0.4～40000mg/L 

フッ化物イオン 0.019～19000mg/L 

カリウムイオン 0.39～3900mg/L 

アンモニウムイオン 0.09～1800mg/L 

±５％ FS イオン電極法 ２点校正 

ＯＲＰ －２０００～２０００ｍＶ ±５ｍV 白金電極法  

【工場オプション】    

水深 ０．０～１００．０ｍ ±０．１ｍ 

ダイヤフラム圧力セン

サ方式 

(温度補償機能内蔵) 

校正可能 

 

 

 ＊ イオン電極、ＯＲＰ電極は別売です。 

 ＊ 水深センサを後から取り付けることはできません。 

 ＊ 各モジュール間の改造はできません。 
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３．各部の名称と機能 
 

3.1 ターミナル 

 

① 接続ケーブルコネクタ 

② 表示部 

操作パネル 

ＰＯＷＥＲ キー 電源ＯＮ／ＯＦＦを行ないます。 

ＣＨＡＮＮＥＬキー 測定項目を切り換えます。 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキー 表示モードを切り換えます。 

ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキー 設定機能切り換えおよびクリアー機能に使用します。 

▲ ▼ ▼
 

キー 数値、機能変更に使用します。 

ＣＡＬ／ＥＮＴキー 校正実行および変更した数値、機能の確定に使用します。 

③ 

ＤＡＴＡ ＩＮキー 
データをメモリする場合および外部プリンタでの手動印字に使用

します。 

④ 電池ケースカバー    

⑤ 出力ケースカバー 

O P

E
N

WQC-24

ＰＯＷＥＲ CHANNEL

FUNCTION DATA IN

SELECT/CLEAR CAL/ENT

① 

② 

③ 

④

⑤
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① 

② 

⑧ 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ ⑨ ⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ ⑰ 

AU T O O F F

× １ ０ ０ ０

μｍｇ／Ｌ

TERM．

BA T T . M E M O .

D A T AMEAS． e t c .

μｍＳ／ｃｍ

ｐH
ｍＶｈＰａ
ＮＴＵ％℃

SET

CAL.

LOCK

σt ｍｓ

RECORD PRINT

℃

H L

ERROR

4 7 SZ9 US

SAMPLE No.

3.2 表示部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 電池残量が少なくなった場合に点灯します。 

② 使用モード種別エリア   

③ データエリア 

測定データ、メモリーデータ、パラメータ値、年号(時刻設定時)を表示します。 

④ 項目名エリア 

表示項目名、パラメータ、エラーメッセージ、サンプルNO.等を表示します。 

⑤ 校正中マーク  

  校正中に点滅または点灯します。 

⑥ 表示種別エリア  

⑦ キーロック時に点灯します。 

⑧ エラー発生時に点滅します。 

⑨ 校正状況を表示します。 

⑩ ｐＨ標準液種類をＵＳ規格に設定した場合に表示します。 

⑪ 時刻エリア  

現在時刻(※１)、前回校正時刻、データ記憶時刻、エラーコードを表示します。 

⑫ メモリーデータ表示のときに点灯します。 

⑬ 単位エリアで表示データの単位を表示します。 

⑭ ４桁を越える数値を表すときに表示します。  

⑮ 上下限警報出力時に点灯します。 

⑯ オートパワーオフが設定されている場合に表示します。 

⑰ データ記録時に約２秒間点滅します。 

 

※１ ターミナルに表示されている現在時刻の「分」の更新には 大３０秒のばらつきがでます。 

   時刻表示は目安として扱ってください。 
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M
A
D
E

I
N

J
A
P
A
N

S
e
n
s
o
r

M
o
d
u
l
e

W
M
S
-
2
4
-

S
E
R
I
A
L

N
o
.

B
A
T
T
E
R
Y

T
Y
P
E
:
1
.
5
V
D
C

L
R
6
(
A
A
)
A
L
K
A
L
I
N
E

(
M
e
t
e
r
)

③ 

① 

② 

④  

3.3 センサモジュール 

 

（１）標準モジュール         （２）標準モジュール（水深センサ付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 名  称 

① 電池キャップ 

② コネクタキャップ 

③ フック 

④ 補強バンド 

⑤ 保護筒 

⑥ 水深センサ 

⑤ 

⑥ 
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（３）イオン／クロロフィルモジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        正面              拡張モジュール側 

 名  称 

⑦ 標準モジュール部 

⑧ 拡張モジュール部 

M
A
D
E

I
N

J
A
P
A
N

注
意

防
水

性
能

を
保

つ
た

め
に

電
池

キ
ャ

ッ
プ

は
後

ま
で

し
っ

か
り

と
締

め
て

下
さ

い
。

メ
モ

リ
ー

保
持

の
た

め
，

電
池

交
換

の
際

は
タ

ー
ミ

ナ
ル

と
セ

ン
サ

ー
モ

ジ
ュ

ー
ル

が

接
続

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

の
上

行
っ

て
く

だ
さ

い
。

⑦ 

⑧ 
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3.4 センサ部 

（１）標準センサ 

 

 

  名  称 

① ガラス電極チップ 

② 保護カバー 

③ 液絡部（交換式） 

④ 比較電極 

⑤ 補充口栓 

ｐＨ 

電 

極 

 

⑥ 電極固定ナット 

⑦ 隔膜セット 

⑧ 外筒 

⑨ スパナ掛け 

ＤＯ 

電 

極 

⑩ 電極固定ナット 

   ⑪ 濁度セル 

   ⑫ 電気伝導率セル 

   ⑬ 温度センサ 

 

 

 

 

 

② 

① 

③ ⑦ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

④ 

⑬ 
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（２）クロロフィルセンサ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）イオンセンサ イオン電極取付部 

 

 

 

 

                 （底面から見た図） 

 

 

 

 

 

b

a

c

c
a

b

a

c

クロロフィルセル 

ダミーキャップ 

（イオン、ＯＲＰ電極取付部） 

イオン３取付部(ｃ) 

イオン１取付部(ａ) 

イオン２取付部(ｂ) 
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４．準備 
 

4.1 電極の準備 

 
保護筒を反時計方向に回し外します。 

 

（１）ＤＯ電極 
 

① DＯ電極に貼付してあるラベル                           をはがし、DO 電極外筒を反時計に回し外

します。 

 

 
② 先端の隔膜セットを時計方向に軽く回し、しまっていることを確認します。軽くまわしてしまっていれ

ば問題ありません。 

③ 外筒に付属の電解液をいっぱいに入れます。この際、気泡が隔膜や外筒内壁、ネジ部に残らないように

注意して下さい。気泡が残った場合には軽くたたいて気泡を取り除くか、電解液を入れ直して下さい。 

④ 電極本体に電解液を満たした外筒を装着します。電解液をあふれさせながら気泡が残らないようにゆっ

くりと軽く止まるまでねじ込んで下さい。 

⑤ 約５分程放置すると残った気泡が集まってくるので外筒をゆっくり外し、気泡を追い出すように電解液

をいっぱいになるまで追加し、再度電極本体にゆっくりと 後までねじ込みます。 

⑥ あふれて周りについた電解液を純水、または水道水で洗い流します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peel off this tape and

put electrolyte.
このテープをはがして電解液を

入れてください。
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（２）ｐＨ電極、 
 比較電極内に気泡がないことを確認します。3ｍｍ以上の気泡がある場合には付属の比較電極ゲル内部液を補 

 充し気泡を追い出してください。 

 

補充の仕方（電極が新品の場合） 
① シリンジにノズルを取り付けます。 

 

 
② 先端の保護キャップを取り外します。（保護カバーは外さないで下さい。） 

③ 補充口栓を開け、付属のノズルを取り付けたシリンジを使用して、比較電極ゲル内部液を補充口栓から補充

します。補充後は補充口詮のキャップをしっかり閉めてください。 

⑤ あふれた比較電極ゲル内部液は純水、または水道水で洗い流します。 

⑥ 先端の保護キャップを取り外します。（保護カバーは外さないで下さい。） 

 

 

 

 

 

 

ガラス電極チップ 

補充口栓 

ノズル 

液絡部 

シリンジ

保護カバー 

注意  ・気泡が入った場合にはセンサモジュールを傾けて気泡を補充口付近に集め、押し出す

ように比較電極ゲル内部液を入れます。 
・補充口詮にノズルの先だけを入れ、シリンジを補充口詮に押し付けないようにして 
ください 
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（３）イオン電極、ＯＲＰ電極 

    標準センサモジュールでOPRを測定する場合はガラス電極チップを取り外し、ORP 電極チップ(ELM-004／別売)を

取り付けます。 

    測定にあたっては７．１（４）に従い、項目設定をORP にして下さい。 

    イオンセンサモジュールまたはクロロフィルモジュールで pH とは別に ORP を測定する場合、及びイオンを測定

する場合は次の手順に従います。 

     

① 比較電極（ELR-001/別売）、測定対象のイオン電極チップ(別売)、ORP 電極チップ(ELM-004／別売)を用意しま

す。イオンセンサモジュールで２項目あるいは３項目のイオン、ＯＲＰ電極を取り付ける場合は比較電極も２

本ないし３本必要になります。＊アンモニア電極（ELX-002）は比較電極一体型です。  

② 比較電極にイオン電極チップ、ORP 電極チップを取り付け、アンモニア電極は内部液を補充しておきます。 

③ ｐＨ電極の場合と同様、比較電極ゲル内部液を確認し必要に応じて補充します。 

④ イオンセンサモジュール、クロロフィルモジュールのダミーキャップを取り外します。(使用しない電極取付部

のダミーキャップは取り外さないで下さい。)     

⑤ 比較電極コネクタ部のO リングに標準添付品のシリコングリスを薄く塗ります。 

⑥ イオンセンサモジュール、クロロフィルモジュールの電極取付部に電極を差し込み軽く回して溝を合わせます。 

⑦ 電極を押し込んで電極固定ナットを手で時計方向に締めます。 

⑧ これを繰返して 後まで手で締めこみます。 

⑨ ７．１（１６）に従い取付けた電極種にあわせて項目を設定して下さい。 

⑩ イオンセンサモジュールではＯＲＰ電極は必ずｃの位置に取付けて下さい。 

 

 

 
    注意 
 
 電解液、比較電極ゲル内部液は目に入れないようご注意下さい。また、飲まないで下さい。 

 

毒劇物ではありませんが，皮膚に付いた電解液、比較電極ゲル内部液は洗い流して下さい。 

 

皮膚に傷がある場合にはしみることがありますのでゴム手袋等をはめて作業をして下さい。 

 

目に入ったときは直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じて医師の処置を受けて下さい。 
 
誤って飲んだ場合には直ちに吐き出し、必要に応じて医師の処置を受けてください。         

ＯＲＰ電極取付位置 

イオンセンサモジュール（底面から見た図） 

b

a

c

c
a

b

a

c
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4.2 乾電池の取り付け 

  
（１）ターミナルの乾電池の取り付け 

① 添付の専用ドライバを用いて、電池カバーのネジを矢印方向に１８０度以上回しカバーをゆるめます。 

 

② 本体をひっくり返す（電池カバーが下になるようにする。）とネジの頭がでてきます。指先で引っ張るか

又は専用ドライバを、下図のようにネジ部に差し込み、矢印方向に引っ張りながら、カバーを外します。   

 

 
③ 乾電池の装着方向を確認します。           

 

 

 

 

 

 

 

 

専用ドライバ 
単三形

SIZELR6 AA

装着方向を確認します。
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 電池を装着します。

④ 電池装着部に単 3 形アルカリ乾電池２本を装着します。電池による駆動時間はアルカリ電池を使用した

場合、約４０時間です。（駆動時間は、電池性能、使用環境等により異なる場合があります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 電池カバーのツメを本体に引っかけ、矢印の方向に押しながら上から押して下さい。 

 

  
⑥ 専用ドライバーを用いてネジを押しながら矢印の方向に回します。この時、ネジの頭の位置が水平の位

置   まで回してください。 

注意 
 装着時には＋－を間違えないように気をつけて下さい。 
 ＢＡＴＴ． マークが点灯し、項目名エリアにERROR No97 が出ましたら電池を交

換してください。 
 

電池カバー取付上の注意 
 

 本体側（受け側）の電池カバー装着部の溝にシリコンパッキンが正しく装着されているか確認し

て下さい。（シリコンパッキンが溝から外れていたりした場合は、正しく装着して下さい。） 
 シリコンパッキンにキズ、ゴミ等が付着していないか確認して下さい。 
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（２）センサモジュールの乾電池の取り付け 
 

 

 

 

 

 

 

 
センサモジュールには単3形アルカリ乾電池３本が入ります。 

電池キャップを左に回して開けます。堅い場合は専用スパナの横を電池キャップの溝にあわせて回してくだ

さい。 

電池はプラス（＋）を上側をにして入れます。 

電池キャップを閉めるときには、Ｏリング部にゴミがついていないことを確認して 後まで締めこんでくだ

さい。必要に応じてＯリングに添付のシリコングリスを薄く塗布してから締めて下さい。 

注意 
 新品のアルカリ乾電池を取り付けて下さい。 

使用中に電池が消耗すると記録したデータが消去されます。 
 センサモジュールの電池交換は必ず電池残量が十分にあるターミナルと接続し、ターミナルの

電源をＯＦＦにして行ってください。ターミナルに接続していない状態でセンサモジュールの

電池を抜くと記録されているデータが消去される場合があります。 
 電池キャップを締める時、専用スパナなどで必要以上の力で締めないで下さい。キャップ部の

プラスチックが破損する恐れがあります。 
 

専用スパナ 

（電池キャップの溝に合わせる） 
電池キャップ 

単３アルカリ電池 

×３本

(+) 

(+) 

(+) 

センサモジュール 
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ショルダーベルト 

専用ドライバ 

専用スパナ 

ターミナル 

返し 

締め付けベルト 

4.3 ソフトケースの取り付け 

 

ターミナルをソフトカバー上部よ

り挿入し、返しの部分をターミナ

ルの前面上側の角にかぶせます。

接続ケーブルをコネクタに接続し

た後ケーブルのリングキャッチを

締め付けベルトにかけて固定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 専用ドライバ・スパナの取り付け 

 

専用ドライバスパナソフトケースのショルダーベルトに

固定 しておくと紛失を防止できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 
 コネクタ保護のためソフトケースは必ず取り付け、リングキャッチを締め付けベルトにかけて下

さい。 
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4.5 接続ケーブルの取り付け 

 
① 電源がＯＦＦであることを確認して下さい。 

② 電極プラグ先端にある”〇”印を正面にして本体上部の電極ジャックにまっすぐ差し込みます。 

 

 
③ 固定リングのみを回し電極プラグを固定します。このときプラグ本体は回さないで下さい。 

 

 

電極プラグ 

固定リング 

○印 
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④ 次にセンサモジュール側のコネクタのコネクタキャップを外して接続します。 

コネクタは中に溝がありますので、軽く回して溝を合わせ、ケーブルコネクタをまっすぐに押し込みな

がら固定リングのみを 後まで締め込んで下さい。 

後にコネクタ補強のため、リングキャッチをフックにかけて固定して下さい。 

ケーブルコネクタを外す時は、固定リングをゆるめながらケーブルコネクタを徐々に垂直に引き抜いて 

外してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                          

                                                

                                                  

                                                

                                                

 

 

 

 
 

注意 
 ケーブルコネクタを脱着するときには必ず電源が切れていることを確認してからおこなって

下さい。 
 ケーブルコネクタは防水性能を維持するため必ずしっかりと締めてください。またＯリング等

にはゴミがつかないようにして下さい。 
 必ずリングキャッチをフックに引っ掛け、リングキャッチがフックから外れないようにナット

を締めてご使用ください。 
 ケーブルコネクタ自体を回したり、左右に動かしますとケーブルコネクタ及びセンサーモジュ

ールのコネクタ部を破損させることがあります。まっすぐに抜き差しして下さい。 
 流速により荷重がかかる測定場所では別途ロープ、ワイヤー等を併用して接続ケーブル、コネ

クタに直接荷重がかからないようにして下さい。コネクタ部が破損する恐れがあります。 
 コネクタキャップは固い時にはスパナを利用して開けますが、締める時は必要以上の力をかけ

ないで下さい。プラスチックを破損する恐れがあります。 

コネクタキャップ 

フック 

リングキャッチ 

固定リング 

センサモジュール 

ケーブルコネクタ(一体化している) 

ナット
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５．キーの操作基本 
 

5.1 各キーの機能概要 

      ＰＯＷＥＲキー 

          電源のＯＮ／ＯＦＦを行います。 

      

ＦＵＮＣＴＩＯＮキー 

          押すたびに表示を測定値表示、メモリーデータ表示、測定パラメータ設定、システムパラメータ設定の順序

で切り替わります。 

      表示内容指示エリア 

        測定値表示     ・・・・・ ＭＥＡＳ． 

        メモリーデータ表示 ・・・・・ ＤＡＴＡ 

        測定パラメータ設定 ・・・・・ ＳＥＴ 

        システムパラメータ設定 ・・・ ｅｔｃ． 

 

ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキー 
          測定パラメータ設定、システムパラメータ設定画面でパラメータを切り替えます。 

 

      ＣＨＡＮＮＥＬキー  
     測定値表示、メモリーデータ表示、測定パラメータ設定の各画面で表示項目を切り替えます。 

 

      ＤＡＴＡ ＩＮキー 

          測定値を手動で記憶、外部出力します。 

      

      ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

① 校正を実行します。 

② 測定パラメータ設定、システムパラメータ設定で設定値を決定します。 

 

      ▲，▼ キー 

① メモリーデータ表示でメモリーデータNo.を１づつ変更します。 

② 測定パラメータ設定、システムパラメータ設定で 1回押すとパラメータ値が点滅し変更が可能となりま

す。 

③ 測定パラメータ設定、システムパラメータ設定でパラメータ値が点滅している状態で押すとパラメータ

値が変更されます。 
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          キー 

① 数値パラメータ値設定時、変更する桁の移動に使用します。 

② 測定画面で表示項目を一つ前に戻します。 

③ 測定パラメータ設定画面で各項目内のパラメータを一つ前に戻します。 

④ システムパラーメータ設定で一つ前のパラメータに戻します。 
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ＳＥＴ 測定パラメータ設定       *測定項目別のパラメータの設定を行います。 

ｅｔｃ． システムパラメータ設定  *システムパラメータの設定を行います。 

5.2 画面フロー図 

（１）全体のフロー図 

 

 

 

 

         

電源オフ 

電源オン 

ＰＯＷＥＲキー 

３秒初期画面表示後 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキー 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキー   

→ ＣＨＡＮＮＥＬキー ↓ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキー  

            ↑    キー 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキー   

ＤＯ設定 PH設定 

↓ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキー  ↑   キー  設定パラメータ切り替ｼｽﾃﾑ設定 

ＭＥＡＳ． 測定値表示 

ｐＨ測定 ＤＯ測定 

→ ＣＨＡＮＮＥＬキー   ←  キー 

電気電導率、温度、塩

分、濁度など 

▼キーで過去のデータへ 

▲キーで新しいデータへ 

 キーで２４個前のデータへ 

pH ﾒﾓﾘｰ ＤＯﾒﾓﾘｰ 

→ ＣＨＡＮＮＥＬキー  

ＤＡＴＡ メモリーデータ表示 

設定パラメータ切換
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（２）ＭＥＡＳ． 画面（測定値画面）    

ＣＨＡＮＮＥＬキー、 キーを押すたびに次の順序で表示項目が切り替ります。 

 

    ｐＨ ←→ ＤＯ ←→ ＣＯＮＤ ←→ ＴＵＲＢ ←→ ＴＥＭＰ ←→ ＳＡＬＴ   

       ↑                                                                        ↑ 

         ↓                                                                        ↓  

ＩＯＮ３  ←→ ＩＯＮ２ ←→ ＩＯＮ１ ←→ ＤＥＰＴ ←→ σｔ  ←→ ＴＤＳ            

 

   ＊ＳＡＬＴ ＴＤＳ σｔ ＤＥＰＴ  ＩＯＮ１  ＩＯＮ２  ＩＯＮ３ については各項目の設定で表示の設

定をＯＮにしてある場合に表示されます。  

      ＊ＩＯＮ１  ＩＯＮ２  ＩＯＮ３ については設定してある項目名が表示されます。 

 

（３）ＤＡＴＡ 画面（メモリーデータ表示画面）    

ＣＨＡＮＮＥＬキーを押すたびに次の順序で表示項目が切り替ります。 

 

    ｐＨ→ ＤＯ→ ＣＯＮＤ→ ＴＵＲＢ→ ＴＥＭＰ → ＳＡＬＴ                 

        ↑                                        ↓ 

ＩＯＮ３ ← ＩＯＮ２ ← ＩＯＮ１ ← ＤＥＰＴ ← σｔ ← ＴＤＳ            

 

▲キーで ＳＡＰＬＥ Ｎｏ． が１づつ増え、新しいデータを表示します。 

▼キーで ＳＡＰＬＥ Ｎｏ． が１づつ減り、過去のデータを表示します。 

  キーで２４個前のデータを表示します。 

 

   ＊ＳＡＬＴ ＴＤＳ σｔ ＤＥＰＴ  ＩＯＮ１  ＩＯＮ２  ＩＯＮ３ については各項目の設定で表示の設

定をＯＮにしてある場合に表示されます。  

      ＊ＩＯＮ１  ＩＯＮ２  ＩＯＮ３ については設定してある項目名が表示されます。 

 

（４）ＳＥＴ 画面（測定パラメータ設定画面） 

ＣＨＡＮＮＥＬキーを押すたびに次の順序で設定対象項目が切り換ります。 

 

    ｐＨ→ ＤＯ→ ＣＯＮＤ→ ＴＵＲＢ→ ＴＥＭＰ → ＳＡＬＴ                 

        ↑                                        ↓ 

ＩＯＮ３ ← ＩＯＮ２ ← ＩＯＮ１ ← ＤＥＰＴ ← σｔ ← ＴＤＳ            

 

ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキー、   キーで表示されている設定対象項目の測定パラメータが切り替ります。 

標準モジュールでは使用できないオプション項目も表示されます。   

<各項目測定パラメータ一覧>                                                 斜体：初期値 
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CH ｾﾚｸﾄ 内容 表示 備考 

１ pH下限警報 pH.ALML 

２ pH上限警報 pH.ALMH 

OFF,0.00～14.00(pH) 

-2000～2000mV(ORP) 

３ pH標準液規格選択 pH BUFFER JIS、US 

1 

４ pH/ORP選択 pH.SLCT pH、ORP 

１ 溶存酸素下限警報 DO.ALML 

２ 溶存酸素上限警報 DO.ALMH 

OFF,0.00～20.00mg/L 

0～200％ 

３ 溶存酸素単位（飽和量選択） DO.UNIT mg/L(JIS),%,mg/L(SEA) 

４ 溶存酸素塩分補正 DO.SALT ON,OFF 

2 

５ 溶存酸素気圧補正 DO.PRES 1013,100～1999hPa、OFF 

１ 電気伝導率下限警報 COND.ALML 

２ 電気伝導率上限警報 COND.ALMH 
OFF,0.00～10.00S/m 

３ 電気伝導率レンジ COND.RANG LO,MID,HI,AUTO 

3 

４ 温度補償率 TENP.COFF 0.00～5.00,2.00% 

１ 濁度下限警報 TURB.ALML 

２ 濁度上限警報 TURB.ALMH 

OFF,0.0～800.0NTU 

0.0～800.0mg/L 

4 

３ 濁度単位選択 TURB.UNIT NTU,mg/L 

１ 水温下限警報 TEMP.ALML 

２ 水温上限警報 TEMP.ALMH 
OFF,-5.0～55.0 

３ 水温小数点以下表示 TEMP.DEC 1，2(桁) 

5 

４ 温度補償計算 TEMP.CALC ON,OFF 

１ 塩分下限警報 SALT.ALML 

２ 塩分上限警報 SALT.ALMH 

OFF,0.00～4.00%(NaCl) 

    0.0～40.0(SEA) 

３ 塩分表示 SALT.DISP ON,OFF 

6 

４ 塩分基準選択 SALT.CALC NaCl, SEA 

１ 全溶存固形物質下限警報 TDS .ALML 

２ 全溶存固形物質上限警報 TDS .ALMH 
OFF,0.0～100.0g/L 

３ 全溶存固形物質表示 TDS .DISP OFF,ON 

7 

４ 全溶存固形物質係数 TDS .FACT 0.50～0.99,AUT 

１ 海水比重下限警報 σt.ALML 

２ 海水比重上限警報 σt.ALMH 
OFF,0.0～50.0σt   

３ 海水比重表示 σt.DISP OFF,ON 

8 

４ 海水比重基準温度 σt.TEMP σ0,σ15,σt 

１ 水深下限警報 DEPT.ALML 

２ 水深上限警報 DEPT.ALMH 
OFF,0.0～100.0m 

9* 

３ 水深表示 DEPT.DISP OFF,ON 

 

 

 

 

 



５．キーの基本操作 

 5-6

CH ｾﾚｸﾄ 内容 表示 備考 

１ イオン１下限警報 ION1.ALML 

２ イオン１上限警報 ION1.ALMH 

OFF,0.0～62000mg/L(ION) 

    0.0～400μg/L(CHLO) 

３ イオン１表示 ION1.DISP OFF,ON 

10* 

４ イオン種選択 ION1.SLCT NH4、NO3、CL、CA、F、K、CHLO 

１ イオン２下限警報 ION2.ALML 

２ イオン２上限警報 ION2.ALMH 
OFF,0.0～62000mg/L 

３ イオン２表示 ION2.DISP OFF,ON 

11* 

４ イオン種選択 ION2.SLCT NH4、NO3、CL、CA、F、K、 

１ イオン３下限警報 ION3.ALML 

２ イオン３上限警報 ION3.ALMH 

OFF,0.0～62000mg/L(ION) 

    -2000～2000mV(ORP)  

３ イオン３表示 ION3.DISP OFF,ON 

12* 

４ イオン種選択 ION3.SLCT NH4、NO3、CL、CA、F、K、ORP 

＊オプション項目です。標準センサモジュールでは使用できません。 

 

（５）ｅｔｃ． 画面（システムパラメータ設定画面） 

ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキー、  キーでシステムパラメータが切り替ります。  

 

<システムパラメータ一覧>                                                斜体：初期値 

ｾﾚｸﾄ 内容 タイトル表示 備考 

１ 使用モード USE .MODE RECORD,TERM.,PRINT 

２ オートパワーオフ AUTO.OFF ON、OFF,dc 

３ 記録モード REC .MODE MANUAL,ALWAYS,SETTING 

４ 記録開始 REC .START 

５ 記録終了 REC .END 
2003.1/01 0：00  

６ 記録周期（時分） REC .INTVL 00:00～23:59,1:00 

７ 時計の設定 CLOCK 2003.1/01 0：00 

８ GPS使用 GPS .USE OFF,ON 

９ 緯度データ LATI. N035.40.15 

１０ 経度データ LONGI. E139.45.22 

１１ アナログ出力1 ANALOG1 1～12(チャンネル),1(pH) 

１２ アナログ出力2 ANALOG2 1～12(チャンネル),5(Temp)

１３ キーロック KEY.LOCK OFF,ON 

１４ メモリーデータ印字 PRT.START(END,YES) 0000～3360,0001 

１５ メモリーデータ消去 CLR START(END,YES) 0000～3360,0001 

１６ 外部システム出力 TERM.CMD 12桁数字、0000 00000000 

１７ パラメータ印字 PARA.LIST OFF,ON 

*年月日時分設定範囲（記録開始、終了、時計） 2000.01.01 00：00～2099.12.31 23：59 

*メモリーデータ印字、パラメータ印字は使用モードが ＰＲＩＮＴ のときのみ設定可能 
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5.3 電源の投入 

ＰＯＷＥＲキーを押して電源をＯＮにします。 

型式名ＷＱＣ－２４が表示され ＤＡＴＡ が点滅した後、初期画面から、ｐＨ表示画面と切り換ります。 

接続ケーブルの接続に異状がある場合には初期画面に続いてＮＯ ＳＥＮＳ  ＥＲＲＯＲ ９９を表示し

て止まります。この場合にはターミナル、センサモジュールと接続ケーブルの接続を確認してください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｐH

RECORD

測定画面

pH

MEAS．

A U T O O F F

NO SENS
ERROR

接続エラー

WARM UP

 

WARM
 
UP

電 源 O N 直 後

D A T A
DATA 
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万一、異常が発生したとき 
 

    警告 

 異常を感じた場合には電源を切り、電池を抜いて下さい。 

オプションのＡＣアダプタをご使用時は、電源を切り、ACアダプタをコンセントから

抜いて下さい。 

異常な動作をした場合、焦げ臭いにおいを感じた場合、煙が発生した場合等には、発火、

内部破裂などの可能性があります。 

煙が消えるのを確認後、販売会社または弊社までご連絡下さい。 

お客様ご自身での修理は危険ですので絶対におやめ下さい。 

 

異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。 
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5.4 パラメータ設定手順 

パラメータ設定の共通な手順を説明します。 

 

（１）測定パラメータ 

① 測定画面 ＭＥＡＳ． より ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを２回押してＳＥＴ 画面にします。 

② ＳＥＴ 画面で ＣＨＡＮＮＥＬキーまたは  キーを押し、設定する測定項目を表示させます。 

③ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキーを押して設定するパラメータを表示させます。 

④ ▲ または▼ キーを押すとパラメータ項目が点滅し設定可能になります。 

⑤ パラメータが数値の場合には変更可能な桁の数値が点滅します。 

⑥ パラメータ値の桁の移動には   キーを押します。 

⑦ さらに▲ または▼ キーを押すとパラメータ項目、数値が切り換ります。 

⑧ 上下限値の設定表示ではＯＦＦが表示されている状態で▲ または▼ キーを押すとＯＦＦが点滅しさら

に▲ または▼ キーを押すと数値表示になって桁の移動、数値の変更が可能になります。 

⑨ 上位の数値を点滅させ▼ キーを押していくと ＯＦＦ に戻ります。 

⑩ 設定値の変更終了後 ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押して設定を確定します。 

 

 

（２）システムパラメータ 

① 測定画面 ＭＥＡＳ． より ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを３回押してｅｔｃ． 画面にします。 

② ｅｔｃ． 画面で ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキーまたは  キーを押して設定するパラメータを表示させま

す。 

③ ▲ または▼ キーを押すとパラメータ項目が点滅し設定可能になります。 

④ パラメータが数値、年月日時分の場合には変更可能な桁の数値が点滅します。 

⑤ パラメータ値の桁の移動には   キーを押します。 

⑥ さらに▲ または▼ キーを押すとパラメータ項目、数値が切り換ります。 

⑦ 設定値の変更終了後 ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押して設定を確定します。 
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６．測定 
 

測定にあたって時刻の設定、校正、測定モードの設定を行ないます。 

また、必要に応じて校正前に校正データの消去を行います。 

 

 

上記の測定項目以外については、通常は校正を行う必要はありません。 

他の機器で測定したデータに合わせ込む場合、あるいは電極、セルの劣化、汚れで校正値がずれていると思われる

場合に校正を行って下さい。 

 

6.1 時刻の設定 
   

① 測定画面より ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押していき ｅｔｃ． 画面（システムパラメータ設定画面）に

します。 

② ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲ キーを押していき、パラメータ表示を ＣＬＯＣＫ にします。 

③  ▲または▼キーを押すと西暦の１０の桁が点滅し設定可能になります。 

④      キーを押すと年、月、日、時、分の順に点滅する桁が一つずつ移動します。 

⑤  設定する箇所を点滅させ▲または▼キーで数値を変更します。 

⑥  年月日時分全て設定後、ＣＡＬ／ＥＮＴキーで確定します。 

⑦ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押した時刻の００秒から時計がスタートします。 

⑧ ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押して測定画面に戻してください。 

 

6.2 校正データの表示及び消去 

（１）校正データの消去を行う場合 

次の場合には校正データを削除してから校正を行って下さい。 

    <１> 電極、セル、校正液等に問題がないにも関わらず、校正エラーが出る場合。 

     <２> 下記の設定を変更した場合。 

  ｐＨ    ： 標準液種  ＪＩＳ ←→ ＵＳ  

ＤＯ    ： 単位   ｍｇ／Ｌ（ＪＩＳ） ←→ ｍｇ／Ｌ（ＳＥＡ） 

 濁度    ： 単位   ＮＴＵ ←→ ｍｇ／Ｌ 

 塩分    ： 塩分基準  ＮａＣｌ ←→ ＳＥＡ 

 ＴＤＳ  ： 係数 

 ＩＯＮ  ： イオン種 

注意 
 ｐＨ、ＤＯ、各イオン、クロロフィルはご使用前に必ず校正を行ってください。連続使用中も１

週間に１回程度の校正を行って下さい。 
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（２）校正データの表示 

① 測定画面より ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを１回押し、 ＤＡＴＡ 画面（メモリーデータ表示画面）にし、

ＣＨＡＮＮＥＬキーを押して校正データを表示または消去する項目を表示させます。 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押す前にＣＨＡＮＮＥＬキーを押して項目を選択する事もできます。 

② ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押すとピッと音がして表示している項目の校正データを表示します。 

③ ２点以上の校正データがある場合は ▲または▼キーで表示が切り換ります。 

④ ｐＨ校正値、ＤＯ校正値以外は校正データーを表示している時に  キーを押すと前回の校正値を表示し

ます。注意：前回の校正値がない場合は具体的な数値の表示はありません。 

⑤ 測定画面に戻すには ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押してＭＥＡＳ 画面に戻してください。 

 

（３）校正データの削除 

・ 校正データーを表示している時にＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲ キーを２秒以上押すとピッと音がして校

正データが消去されます。 

・ どの点の校正データが表示されていても、この一回の操作で選択されている項目の全ての校正データが

消去されます。ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押すとメモリーデータ表示画面へ戻ります。 

・ 測定画面に戻すには ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回回押してＭＥＡＳ 画面に戻してください。 

 

（４）ｐＨ校正値電位表示及びＤＯ校正値電流表示 

     ・ ｐＨ及びＤＯ校正値データーを表示している時に   キーを押している間はｐＨは校正電位（ｍV）を表

示します、ＤＯは校正電流（ｎＡ）を表示します。（単位表示はありません。） 

・ 測定画面に戻すには ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押してＭＥＡＳ 画面に戻してください。 

6.3 ｐＨ校正 

ｐＨ標準液の種類に次の２種類を選択できます。 

  ＪＩＳ    ｐＨ４．０１ ｐＨ６．８６ ｐＨ９．１８ 

 

  ＵＳ     ｐＨ４．０１ ｐＨ７．００ ｐＨ１０．０１    

ＪＩＳ はＪＩＳ Ｚ８８０２による調製ｐＨ標準液です。 

ＵＳ はアメリカなどで一般に使用される中性リン酸塩標準液(ｐＨ７．００)と炭酸塩標準液 

(ｐＨ１０．０１)の組合せです。 

使用する標準液種に合わせて７．１（３）により種類を設定して下さい。 

初期値は ＪＩＳ になっています。 

校正は２点校正と３点校正が可能ですが、いずれの場合も 初にｐＨ６．８６またはｐＨ７．００ 

で校正を行ないます。 

ここでは標準添付品のｐＨ６．８６（中性リン酸塩標準液）とｐＨ４．０１（フタル酸塩標準液）を使用し

た２点校正で説明します。 

ＭＥＡＳ． 表示（測定画面）で ＣＨＡＮＮＥＬキーを数回押して測定項目にpＨを表示させます。 
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準備するもの  

校正容器(標準添付品) ２個、ｐＨ標準液（６．８６、４．０１）、純水または水道水 

 

① 校正容器のＨの線まで標準液を入れます。 

② センサモジュールを純水または水道水で洗浄し水を良く切ります。 

③ センサモジュールをｐＨ６．８６の校正容器に入れ２，３回上下させます。 

④ センサモジュールの先端が校正容器の底に突き当たるまで押し込みます。 

⑤ ｐＨの指示が安定するまで待ち ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑥ ピッと音がして ＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑦ ｐＨが安定するとピッと音がして ７ の校正マークが表示されます。 

⑧ センサモジュールを校正容器より出し、純水または水道水で洗浄し水を良く切ります。 

⑨ センサモジュールをｐＨ４．０１の校正容器に入れ④から⑧を繰り返します。 

⑩ ｐＨが安定するとピッと音がして ４ の校正マークが表示されます。 

⑪ 校正を中止する場合には ＣＡＬ 点滅中に ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑫ ｐＨ９．１８による校正を行う場合にも同様に行ないます。終了すると９ の校正マークを表示します。 

⑬ 校正終了後、センサモジュールを純水、または水道水でよく洗浄して下さい。 

6.4 ＤＯ校正、設定  

通常はスパン校正だけを行いますが、１ｍｇ/L以下の測定を行う場合にはゼロ校正も行って下さい。 

ＭＥＡＳ． 表示（測定値表示）で ＣＨＡＮＮＥＬキーを押して測定項目にＤＯを表示させておきます。 

      

   注意：初めて電極をご使用される場合、指示がすぐには落ち着かないことがあります。 

       この場合は大気中又は水中に放置し、３時間以上待ってから校正を行ってください。 

 

（１）設定      

項目 設定 設定方法記載 

単位 ＪＩＳ   ＳＥＡ     ％ ７．１（５） 

塩分補正 ＯＮ    ＯＦＦ ７．１（６） 

大気圧補正 １００～１９９９ （１０１３） ７．１（７） 

斜体太字：初期値 

【単位】 

飽和溶存酸素量の計算にはＪＩＳで採用しているＴｕｒｕｅｓｄａｒｅの式によるものとユネスコ、 

海洋指針で採用しているＷｅｉｓｓの式によるものがあります。 

単位をＪＩＳに設定するとＴｕｒｕｅｓｄａｒｅの式で、ＳＥＡに設定するとＷｅｉｓｓの式で計算し 

スパン校正を行ないます。この設定は必ず校正前に行い、設定を変更した場合は再度校正を行って下さい。 

    【塩分補正】  

     塩分補正をＯＮにすると測定した塩分により塩分補正を行ないます。 参照ページ ７．１（７） 

    【大気圧補正】 

     気圧計で測定した大気圧を設定することにより大気圧補正を行います。参照ページ ７．１（８） 

     単位はｈＰａです。補正を行わない場合は初期値の１０１３ｈＰａに設定しておきます。 
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（２）スパン校正 

     校正容器内を水蒸気で飽和させた、水蒸気飽和大気でスパン校正を行ないます。 

 

      準備するもの  

校正容器(標準添付品) 、純水または水道水 

 

① 校正容器に少量の水（底から5mm程度）を入れます。 

② センサモジュールを純水または水道水で洗浄し水を良く切ります。 

③ センサモジュールの先端が校正容器の底に突き当たるまで押し込みます。 

④ ２０分以上放置しＤＯの指示が安定した後、ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑤ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑥ ＤＯ値が安定するとピッと音がしてＳの校正マークが表示されます。 

⑦ センサモジュールを校正容器より出します。 

⑧ 校正を中止する場合にはＣＡＬ 点滅中に ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

 

 

＊ 大気飽和水を用いて校正を行う方法もあります。大気飽和水にセンサモジュールを浸漬し同様に操作してくだ

さい。 

＊ 大気飽和水は水道水または純水を攪拌しながらエアーポンプで１５分以上通気して調製します。 

 

（３）ゼロ校正 

      準備するもの  

校正容器(標準添付品) 、純水または水道水、亜硫酸ナトリウム 

 

① 校正容器のＨのラインまで純水または水道水を入れます。 

② 亜硫酸ナトリウム約８ｇを量り取り校正容器に入れます。 

③ 亜硫酸ナトリウムが溶けるまで静かに撹拌します。 

④ センサモジュールの先端が校正容器の底に突き当たるまで押し込みます。 

⑤ １５分以上放置しＤＯの指示が安定した後、ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑥ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始され、ＤＯ値が安定するとピッと音がしてＺの校正マーク

が表示されます。 

⑦ センサモジュールを校正容器より出し、バケツ等に水道水を勢いよく入れながらセンサモジュールをバ

ケツに入れて充分に洗浄します。 

⑧ 校正を中止する場合にはＣＡＬ 点滅中に ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 
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 6.5 温度校正    

温度は通常は校正を行う必要はありませんが、 他の機器で測定したデータに合わせ込む場合等には次の手順

で校正を行って下さい。 

温度は１点校正となるため、実際の測定ポイントの温度になるべく近い温度で校正をして下さい。 

校正範囲は表示温度（本器測定温度）±５．０℃です。 

ＭＥＡＳ． 表示（測定値表示）で ＣＨＡＮＮＥＬキーを押して測定項目に温度（ＴＥＭＰ）を表示させて

おきます。 

 

       準備するもの  

基準温度計、標準温度計またはこれらに準ずる温度計 

     

① センサモジュールと温度計を同時に同じ試料に浸漬します。 

③ 温度の指示値が安定したところで ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

④ 校正値設定画面になります。 

⑤ ▲▼  キーで校正値を温度計の指示値に合わせ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑥ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑦ 温度が安定するとピッと音がしてＺの校正マークが表示されます。 

 

6.6 濁度校正 

    濁度は工場出荷時にＺＥＲＯ－ＳＰＡＮ校正をしており、通常はそのまま測定できます。 

    セルの落ちない汚れなどにより光量が変化しデータに変動が見られる場合には校正をして下さい。 

    また、校正機能を利用して他の計器で測定した値に合わせ込むこともできます。 

     

       準備するもの  

清水（水道水、純水）、ホルマジン標準液 

 

（1）ゼロ校正 

① センサモジュールを水道水、純水でよく洗浄します。 

② 発光部、受光部が汚れている場合には柔らかい布、紙でふき取って下さい。 

③ 測定画面において濁度（ＴＵＲＢ）を表示させます。 

④ センサモジュールを清水（上水、純水等）に保護筒の上部の穴が隠れるまで浸漬します。 

⑤ センサモジュールを上下に動かして発光部、受光部の気泡を取り除きます。 

⑥ 指示値が安定したところで ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けると、校正値設定画面になります。 

⑦ ▲▼  キーで校正値を０００．０に設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑧ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑧ 約１０秒後にピッと音がして表示値が０．０になります。 
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（２）スパン校正 

① センサモジュールを水道水、純水でよく洗浄し、水分をできるだけ拭き取ります。 

② ホルマジン標準原液から校正したい値に純水で正確に希釈します。（１００～４００ＮＴＵが適当で

す。） 

③ 十分に攪拌した標準液にセンサモジュールを保護筒の上部の穴が隠れるまで浸漬します。 

④ センサモジュールを上下に動かして発光部、受光部の気泡を取り除きます。 

⑤ 指示値が安定したところで ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑥ 校正値設定画面になるので、▲▼  キーで校正値をホルマジン標準液の値に設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキ

ーを押します。ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑦ 約１０秒後にピッと音がして表示値が設定した値になります。 

⑧ センサモジュールを水道水、純水でよく洗浄します。 

 

参考 ホルマジン標準液 ＪＩＳ Ｋ ０１０１に規定するもの 

   フォルマジン標準液 ４０００ＮＴＵ（５００ｍＬ） HACH COMPANY 

      ホルマジ標準液  ４００ＮＴＵ（１００ｍＬ） 和光純薬工業 

      ホルマジン標準液 ４０００ＦＴＵ(１Ｌ) 東亜ディーケーケー 143F200 

      ホルマジン溶液 １０００ＦＴＵ（５Ｌ）東亜ディーケーケー 6486310K 

 

6.7 電気伝導率校正 

    電気伝導率は工場出荷時にセル定数を合わせ込んであり、そのまま測定して下さい。 

    セルの極面の変化等によりセル定数が変化したと思われる場合には校正をして下さい。 

    また、校正機能を利用して他の計器で測定した値に合わせ込むこともできます。 

    ２点校正が可能ですが、通常はJIS K 0130に規定する塩化カリウム標準液(Ｂ)による１点校正を行

ないます。 

   ※電気伝導率の校正は ＡＵＴＯ ＲＡＮＧＥ で使用してください。 

 

       準備するもの  

塩化カリウム標準液（Ｂ） ＪＩＳ Ｋ ０１３０に規定する。 以下Ｂ液と表す。 

恒温水槽(２５℃)、基準温度計または標準温度計 

① Ｂ液をビーカーに入れ、恒温水槽で２５．０±０．１℃にしておきます。 

② センサモジュールを別のＢ液で共洗いして、２５．０±０．１℃にしたＢ液に浸漬します。 

③ 温度が２５．０±０．１℃になっていることを確認し、７．１（１２）を参照してＴＥＭＰ．ＣＡＬＣ を

ＯＦＦにします。 

④ 測定画面において電気伝導率（ＣＯＮＤ）を表示させ、指示値が安定したところで ＣＡＬ／ＥＮＴキー

を２秒以上押し続けると校正値設定画面になります。 

⑤ ▲▼  キーで校正値に２５℃におけるＢ液の値１．２９を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑥ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑦ 約１０秒後にピッと音がして Ｓ の校正マークが表示されます。 
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6.8 塩分、全溶存固形物量、海水比重校正 

    塩分、全溶存固形物量、海水比重は電気伝導率より換算して求めています。必要に応じて校正を行って下さい。

校正の手順は３項目とも同様です。 

① 校正する項目を表示させます。 

② 既知の値の標準とする水溶液にモジュールを浸漬し、必要に応じて恒温水槽を使用して下さい。 

③ 表示値が安定したところで ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

④ 校正値設定画面になります。 

⑤ ▲▼  キーで校正値を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します 

⑥ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑦ 約１０秒後にピッと音がして校正マークが表示されます。 

 

 

（１）塩分（ ＳＡＬＴ ） 

塩分の換算ではＮａＣｌ濃度への換算と海水塩分を選択できます。ＮａＣｌ換算濃度はＷｔ／Ｖ％です。 

海水塩分はＵＮＥＳＣＯ（１９８０）の定義に基づいて換算した値で数値のみの表示となります。初期設定

は海水塩分となっています。 

海水の塩分を測定する際は必ず KCL 標準溶液、標準海水、準標準海水で塩分校正してください。 

ＮａＣｌ換算にするには７．１（１３）により設定を変更して下さい。 

 

（２）全溶存固形物量（ ＴＤＳ ）    

以下の２通りの使い方を選択できます。 

①初期設定（ ＡＵｔ ）では 米国 Mylon社 自然水標準液４４２に基づき換算します。 

②係数を設定した場合には電気伝導率（Ｓ／ｍ）に係数を乗じた値となります。 

          ＴＤＳ（ｇ／Ｌ）＝Ｃ（Ｓ／ｍ）×Ｆ×１０   Ｃ：電気伝導率  Ｆ：設定係数 

      あらかじめ手分析等でＴＤＳの分析値がわかっている場合には（ＡＵｔ）ではなく、係数を設定     

      して合わせこんで使用して下さい。（ＡＵｔ）では河川や湖水、地下水なので一般的な値になります。 

 

（３）海水比重（ σｔ ） 

海水比重（海水密度） ρは１０００～１０３１kg・m-3 の間にあるので、便宜上σ＝ρ－１０００（ kg・

m-3 ）で表しています。 

ここでρはＵＮＥＳＣＯ（１９８０）の定義により塩分Ｓ、温度ｔ、圧力ｐの関数として表されます。特に

１気圧におけるσｔ＝ρ（Ｓ，ｔ，０）－１０００（ kg・m-3 ）により密度を表すことが一般的です。基準

温度としてσ０（０℃），σ１５（１５℃），σｔ（測定温度）を選択できます。 

          【注意】海水比重を測定する場合は塩分基準を海水塩分(ＳＥＡ)に設定して下さい。 
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6.9 水深校正（オプション項目） 

    工場出荷時は淡水１００ｍ相当で校正されています。 

温度補償機能を内蔵しており、水温の変化により誤差はほとんどありませんが、気圧の変化による変動があり

ます。 

より精度よく測定する場合には水質、環境に合わせて校正を行なってご使用下さい。 

ゼロ、スパンの２点校正が可能ですが、ゼロは０．０～１．０ｍの範囲で、スパンは５．０～１００．０ｍの

範囲で校正できます。 

 

通常、ゼロ校正は大気中で０．０ｍに校正します。 

① 測定画面において水深（ＤＥＰＴ）を表示させます。 

② センサモジュールを大気中におき、指示値が安定するのを待ちます。 

③  ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

④ 校正値設定画面になります。 

⑤ ▲▼  キーで校正値を０．０に設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑥ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑦ 約１０秒後にピッと音がしてゼロ校正が終了します。 

⑧ センサモジュールを水深５ｍ以上で水深既知の測定ポイントに浸漬し、指示値が安定するのを待ちます。 

⑨ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑩ ▲▼  キーで水深を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑪ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑫ 約１０秒後にピッと音がしてスパン校正が終了します。 
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6.10 クロロフィル校正（オプション項目） 

本器は直接蛍光法によりクロロフィルａを測定しています。したがってクロロフィル分解物である 

フェオ色素の影響により誤差が生じます。 

測定に際しては対象水域の試料を抽出法で測定しその値で校正した後、ご使用下さい。また、測定中 

も必要に応じて抽出法による値で補正して下さい。校正は2点校正が可能です。 

抽出法については下記を参照して下さい。 

 

１． ＪＩＳ Ｋ ０４００ ８０１０ クロロフィルａ濃度の吸光光度定量 

２． 海洋観測指針  植物色素の測定 

３． 上水試験法    クロロフィル 

 

① 測定画面においてクロロフィル（ＣＨＬＯ） を表示させます。 

② クロロフィル用校正容器に校正用試料を約８０ｍＬ入れます。 

       ゼロ校正    ：  純水、水道水 

       スパン校正  ：  抽出法で測定し値のわかっている試料 

③ 校正容器にクロロフィルモジュールを入れ、指示値が安定するのを待ちます。 

④ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑤ 校正値設定画面になります。 

⑥ ▲▼  キーで校正値を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑦ ピッと音がしてＣＡＬ が点滅し校正が開始されます。 

⑧ 約１０秒後にピッと音がして校正が終了します。 
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 6.11 記録モードの設定 

測定を開始する前に記録モードを設定します。 

記録モードには次の３種類があります。 

       

ＡＬＷＡＹＳ  

          設定してあるインターバルでデータを記録します。常にデータを記録しているためデータの取りこぼしがあ

りませんが、サンプルに浸漬する前のデータ、サンプルから引き上げた後のデータも記録されます。 

 

     ＳＥＴＴＩＮＧ 

          設定した開始終了時刻の間データーを設定してある測定間隔でデータを記録します。このモード        

に設定した場合は開始、終了時刻も設定して下さい。 

 

     ＭＡＮＵＡＬ 

         ＤＡＴＡ ＩＮキーを押したときだけデータを記録します。 

          

ＡＬＷＡＹＳ,または ＳＥＴＴＩＮＧでデータを記録中に設定をＭＡＮＵＡＬにするとデータの記録を中

止します。 

ＡＬＷＡＹＳ,または ＳＥＴＴＩＮＧでデータを記録中に ＤＡＴＡ ＩＮキーを押すと設定してあるイン

ターバルに関わらず、押した時点のデータが記録されます。 

ＡＬＷＡＹＳ,または ＳＥＴＴＩＮＧに設定した場合はターミナルで電源をＯＦＦにし接続ケーブルをコ

ネクタから外してもセンサモジュール単体で記録を続けます。 

 

（１）記録モードの設定 

① ｅｔｃ． 画面（システムパラメータ設定画面）でＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキーを押していき、   ＲＥＣ．

ＭＯＤＥを項目名表示エリアに表示させます。 

② 現在設定してある記録モードとＲＥＣ．ＭＯＤＥ が交互に表示されます。 

③ ▲または▼キーを押すと現在設定してある記録モードが点滅します。 

④ ▲または▼キーを押して記録モードを選択し ＣＡＬ／ＥＮＴキーで決定します。 

⑤ ＳＥＴＴＩＮＧ にした場合には引き続き開始時刻、終了時刻を設定します。 

 

 

（２）開始時刻、終了時刻の設定 

① 記録モードを選択、決定した後 ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキーを押してＲＥＣ.ＳＴＡＲＴ（開始時刻設定

画面）にします。 

② ▲または▼キーを押すと西暦の１０の桁が点滅し設定可能になります。 

③    キーを押すと年、月、日、時、分の順に点滅する桁が一つずつ移動します。 

④ 設定する箇所を点滅させ▲または▼キーで数値を変更します。 

⑤ 年月日時分全て設定後、ＣＡＬ／ＥＮＴキーで確定します。 
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⑥ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキーを押してＲＥＣ.ＥＮＤ（終了時刻設定画面）にします。 

⑦ ②以降と同様の操作で終了時刻を設定します。 

 

（３）測定間隔時間の設定 

① 終了時刻の設定確定後、ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＲキーを押してＲＥＣ.ＩＮＴＶＬ（測定間隔設定画面）に

します。 

② ▲または▼キーを押すと時間の１０の桁が点滅し設置可能になります。 

③    キーで設定する桁を点滅させ▲または▼キーで数値を変更します。 

④ 設定後、ＣＡＬ／ＥＮＴキーで決定します。 

⑤ 設定範囲は１分から２３時間５９分です。 

 

6.12 測定 

測定にはターミナルとセンサモジュールを接続して測定する場合とセンサモジュール単独で 

データを記録しながら測定する場合があります。 

 

     警告 

 センサモジュールを測定対象に投げ込まないで下さい。 

 

引きずり込まれたり、他の人にぶつかって死亡する可能性や重傷を負う可能性があります。 

 

 

 

 

 

注意 
 センサモジュールの保護筒の上の穴以上までサンプルに浸漬して下さい。 

 水中に沈めていく場合には約１０ｍ/分以下の速さでゆっくりと沈めて下さい。 

 ボーリング調査等で使用される２インチのパイプに投入して測定する場合、センサモジュールの

補強バンドが邪魔になることがあります。この場合には補強バンドを取り外し、強い衝撃が加わ

らないように注意して投入して下さい。 

 イオン電極を装着している場合の耐圧はイオン電極チップの種類により下表の水深までとなりま

す。それ以上浸漬すると電極チップが破損することがあります。 

イオン測定時以外はなるべくイオン電極を取り外し、代わりにダミーキャップを取付けて下さい。

      

イオン種 浸漬限界水深 

ＮＯ３－、ＮＨ４＋ ５ｍ 

Ｋ＋、Ｃａ２＋、 １０ｍ 

Ｆ－、Ｃｌ－ １５ｍ 
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（１）ターミナルを接続しての測定 

 

① データ表示 

            ターミナルを接続している場合にはリアルタイムでデータを確認することができます。 

         ＭＥＡＳ． 画面でＣＨＡＮＮＥＬキーを押すと表示データが切り替わります。 

 

② データ記録 

         データは設定してある記録モード、測定時間間隔で記録されますが、ＤＡＴＡ ＩＮキーを押すと設定

に関わりなくデータを記録します。 

    

③ データ出力 

         オプションのＲＳ－２３２ＣケーブルでターミナルのＲＳ－２３２Ｃとパソコン等を接続し 

データを出力できます。 

         ｅｔｃ． 画面でＵＳＥ ＭＯＤＥ（使用モード）を ＴＥＲＭ に設定します。 

              データ記録と同時にデータがＲＳ－２３２Ｃへ出力されます。 

              パソコンでのデータ集録には専用データ集録ソフト ＷＱＣ－ＬＯＧ (オプション)をご使用下さい。 

 

④ 印字 

              オプションのプリンタとターミナルのＲＳ－２３２Ｃを接続してデータを印字することができます。 

     ｅｔｃ． 画面でＵＳＥ ＭＯＤＥ（使用モード）を ＰＲＩＮＴ に設定します。 

              データ記録と同時にデータが印字されます。 

 

⑤ アナログ出力 

              オプションのアナログ出力ケーブルで記録計等へアナログデータを出力します。 

              任意の２チャンネルのアナログ出力します。 

          ｅｔｃ． 画面でＡＮＡＬＯＧ１ 及び ＡＮＡＬＯＧ２ にアナログ出力するチャンネルを設定します。  

 

⑥ ＧＰＳによる位置情報取得 

              オプションのＧＰＳとターミナルのＲＳ－２３２Ｃを接続し位置情報（緯度、経度）を取得、測定 デー

タと合わせて記録します。 

               ｅｔｃ． 画面でＧＰＳ ＵＳＥ を Ｏｎ に設定します。 

 

注意 
 １５分以上連続してＲＳ－２３２Ｃ入出力、印字、アナログ出力を行う場合にはオートパワーオ

フの設定をＯＦＦにして下さい。（初期設定はＯＮになっています。）７．２（２）参照    

ＯＮに設定した状態で１５分間キー入力がされないと電源が切れ、ＲＳ－２３２Ｃ入出力、印字、

アナログ出力が中断されます。 
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     警告 

 オプション機器を接続した状態では本装置は防水構造とはなりません。 

濡れた手で取扱わないで下さい。また、水がかからないようにして下さい。 

 

感電、火災、故障の原因となります。                                                   

 

 

（２）センサモジュール単独での測定 

        

 

      測定開始 

① 予めＲＥＣ．ＭＯＤＥ（記録モード）を ＡＬＷＡＹＳ または ＳＥＴＴＩＮＧ に設定しＲＥＣ.ＩＮＴ

ＶＬ（測定間隔）を設定します。 

② ＳＥＴＴＩＮＧ に設定した場合にはＲＥＣ.ＳＴＡＲＴ（開始時刻）ＲＥＣ.ＥＮＤ（終了時刻）も設定

しておきます。 

③ センサモジュールから接続ケーブルを外し、コネクタにコネクタキャップを確実に取り付けます。 

④ センサモジュールのフックに丈夫なロープ、ワイヤーを確実に取り付けます。 

⑤ 静かに検水中に浸漬します。ロープ、ワイヤー等の端はしっかりと固定してください。 

注意 
 ＧＰＳ ＵＳＥ が Ｏｎ の場合にはＵＳＥ ＭＯＤＥ（使用モード）の設定変更ができません。

変更する場合はＧＰＳ ＵＳＥ を ＯＦＦ にして下さい。 

 パソコンにデータを取り込む場合には ＭＥＡＳ． 画面で行って下さい。 

 

注意 
 使用前に新品の乾電池と交換してください。使用中に電池が消耗しますと記録済みのデータが消

去されます。 

 コネクタキャップを確実に締めこんでください。センサモジュール内に浸水して故障する可能性

があります。 

 記録されているメモリーデータは早めに外部へ出力して下さい。長期間放置しておきますと電池

の消耗によりデータが消去されることがあります。 

 センサモジュールの電池交換は必ず電池残量が十分にあるターミナルと接続し、ターミナルの電

源をＯＦＦにして行ってください。ターミナルに接続していない状態でセンサモジュールの電池

を抜くと記録されているデータが消去されたり、時計が遅れることがあります。 
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      測定終了 

① 検水中からセンサモジュールを引き上げます。 

② センサモジュールを水道水で充分に洗浄します。 

③ 乾いたタオル等でセンサモジュールの水分を拭き取ります。 

④ 特にコネクタ周りの水分は念入りに拭き取って下さい。 

⑤ コネクタキャップを外し接続ケーブルでターミナルと接続します。 

⑥ データ記録を中止するにはＲＥＣ．ＭＯＤＥ（記録モード）をＭＡＮＵＡＬにします。 

       

（３）メモリーデータの表示  

ＤＡＴＡ 画面（メモリーデータ表示画面）で ＣＨＡＮＮＥＬキーを押すと表示項目が切り換ります。 

▲ または▼ キーを押すとサンプルＮｏ．が1ずつ増減します。 

   キーを押すと２４個分前のサンプルＮｏ．のデータを表示します。 

 

  （４）メモリーデータの消去  

    【表示しているサンプルＮｏ．のデータを消去】 

① 消去するメモリーデータを表示させます。（表示項目はどれでも可） 

③ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを押すとデータが点滅します。 

④ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押すと表示されているサンプルＮｏ．のデータ全てが消去されます。 

 

        【サンプルＮｏ．範囲を指定して消去】          

① ｅｔｃ． 画面でＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを押していきＣＬＲ.ＳＴＡＲＴ 画面にします。 

② ▲ または▼ キーを押すとサンプルNo.の１０００の桁の０が点滅します。 

③ 表示されている数値を消去開始Ｎｏ．とする場合にはサンプル No.の１０００の桁の０が点滅している

状態でＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

④ ▲ ▼    キーで 消去開始Ｎｏ．を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑤ ＣＬＲ.ＥＮＤ 画面になります。 

⑥ ▲ ▼    キーで 消去終了No.を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑦ ＹＥＳ.ＯＲ.ＮＯ が表示されます。 

⑧ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを押すとキャンセルされ、ＣＬＲ.ＳＴＡＲＴ 画面に戻ります。 

⑨ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押すと消去が開始され、終了するとＣＬＲ.ＳＴＡＲＴ 画面に戻ります。 

 

（５）メモリーデータのパソコンへの取り込み 

オプションのＲＳ－２３２ＣケーブルでターミナルのＲＳ－２３２Ｃとパソコンを接続します。 

データ取り込みにはオプションの専用データ集録ソフトＷＱＣ－ＬＯＧの<メモリ呼出> をご利用さい。 

詳細はＷＱＣ－ＬＯＧの取扱説明書をご覧ください。 
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（６）メモリーデータの印字 

① オプションのプリンタとターミナルのＲＳ－２３２Ｃを接続します。 

② プリンタの電源をＯＮにします。 

③ ｅｔｃ． 画面でＵＳＥ ＭＯＤＥ（使用モード）を ＰＲＩＮＴ に設定します。 

④ ｅｔｃ． 画面でＰＲＴ.ＳＴＡＲＴ 画面にします。 

⑤ ▲ または▼ キーを押すとサンプルNo.の１０００の桁の０が点滅します。 

⑥ ▲ ▼    キーで 印字開始No.を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。  

⑦ ＰＲＴ.ＥＮＤ 画面になります。 

⑧ ▲ ▼    キーで 印字終了No.を設定し ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑨ ＹＥＳ.ＯＲ.ＮＯ と聞いてきます。 

⑩ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを押すと ＰＲＴ.ＳＴＡＲＴ 画面に戻ります。 

⑪ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押すと印字を開始します。 

⑫ 印字を中止するにはターミナル及びプリンタの電源を約３０秒以上、ＯＦＦにしてください。 

⑬ サンプルＮｏ．に ０ を設定すると校正データが印字されます。 

プリンタの取扱説明書も合わせてお読み下さい。 

 

（７）データ入出力モード一覧 

 

モード RS-232C出力 
RS-232C 

ｺﾏﾝﾄﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ 
GPS情報取得 ﾌﾟﾘﾝﾀ出力 ｱﾅﾛｸﾞ出力 

RECORD × ○ ○ × ○ 

TERM. ○       ○(※注１) × × ○ 

PRINT × × × ○ ○ 

備考 

WQC-LOGを受

信専用で使

用する場合 

WQC-LOGを自動/手動

収録、ﾒﾓﾘｰ読出しで

使用する場合 

GPS USE On 

でRECORD固定

になります。

  

 常時出力 

※注１：コマンドレスポンスでも使用出来ますが、周期によりデーターが自動送出されます。 
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6.13 イオンの校正および測定 

        イオンはイオン電極法により測定するため、試料をサンプリングし、イオン強度調整剤を添加して測定します。

測定前に必ず２点校正を行って下さい。 

直接試料に浸漬しての測定は大きな誤差の要因となります。 

また、校正と試料測定はできるだけ近い温度で行なって下さい。 

初めて使用する電極やしばらく使用していなかった電極は校正前に３０分程度、イオン強度調整剤を 

添加した標準液に浸漬して下さい。応答が遅くなった場合もこれにより回復することがあります。 

浸漬する標準液の濃度はイオン種により次の通りです。 

 

イオン 浸漬標準液濃度 

ＮＯ３
－、Ｋ＋、Ｃａ２＋ １０００ｍｇ／Ｌ 

Ｆ－、Ｃｌ－ １０ｍｇ／Ｌ 

ＮＨ４＋ １ｍｇ／Ｌ 

 

     注意 

 取扱う試料、試薬類によっては、手袋・防護メガネ・防護マスク等を着用し、ドラフトチャン

バを使用し十分に換気をして下さい。       

                                                                             

試料、試薬の飛沫により皮膚や目の傷害を起こす恐れがあります。 

 

刺激性の試薬が皮膚に付いたり、目に入ったりした場合には水道水で十分に洗浄し、医師や薬

剤師にご相談下さい。                                                                 

 

 

 

 

 

注意 
 イオン電極を装着している場合の耐圧はイオン電極チップの種類により下表の水深までとなりま

す。それ以上浸漬すると電極チップが破損することがあります。 

イオン測定時以外はなるべくイオン電極を取り外し、代わりにダミーキャップを取付けて下さい。

      

イオン種 浸漬限界水深 

ＮＯ３－、ＮＨ４＋ ５ｍ 

Ｋ＋、Ｃａ２＋、 １０ｍ 

Ｆ－、Ｃｌ－ １５ｍ 
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（１）校正 

         準備するもの 

      ２００ｍＬ以上のビーカー等の容器、スターラー 

      イオン標準液（イオン種により異なります。） 

      イオン強度調整剤（イオン種により異なります。）   

 

① 測定画面において測定するイオンを表示させます。 

② 測定する試料のイオン濃度が間になるように１０倍から１００倍濃度の異なる標準液を調製します。 

③ 低濃度側の標準液を一定量正確に計量し容器に入れます。（２００ｍＬビーカーの場合、１５０ｍＬが

適当です。） 

④ イオン強度調整剤を標準液の１／１０容添加します。 

⑤ イオンセンサモジュールを容器に入れ、スターラで攪拌します。 

⑥ 指示値が安定したらＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑦ 画面右上に Ｌ が表示されていることを確認します。 Ｈ になっている場合にはＳＥＬＥＣＴ／Ｃ

ＬＥＡＲキーを押して Ｌ にします。 

⑧ ▲ ▼  キーを押して適当なレンジを選択します。レンジは次のように切替わります。 

   #.## ←→ ##.# ←→ ### ←→ #.##×103 ←→ ##.#×103  ←→ ###×103 

                     単位：ｍｇ／Ｌ 

⑨ ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押すと数値が全て０になり濃度値が設定可能な状態になります。 

⑩ ▲▼  キーで低濃度側の標準液の値を設定しＣＡＬ／ＥＮＴキーを押します。 

⑪ 低濃度標準液での校正が終了します。 

⑫ 高濃度側の標準液及びイオン強度調整剤を容器に入れます。 

⑬ イオンセンサモジュールの水分をよくきって容器に入れ、スターラで攪拌します。 

⑭ 指示値が安定したらＣＡＬ／ＥＮＴキーを２秒以上押し続けます。 

⑮ 画面右上の Ｌ をＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを押して Ｈ にします。 

⑯ ⑧以下と同様にして高濃度側の校正を行ないます。 

⑰ イオンセンサモジュールを純水で洗浄します。 

⑱ 他のイオンの校正を行なう場合にはイオン標準液、イオン強度調整剤を準備して①からを繰り返します。 

 

（２）測定 

① 適当な容器に試料を正確に計量しその１／１０容のイオン強度調整剤を添加します。 

② イオンセンサモジュールを浸漬し攪拌します。 

③ 安定したところで指示値を読取ります。 

④ 他のイオンを測定する場合には試料を採取しなおして行って下さい。イオン強度調整剤が異なるため一

度イオン強度調整剤を添加した試料で他のイオンは測定できません。 

⑤ 測定終了後、イオンセンサモジュールは純水で十分に洗浄して下さい。 
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７．パラメータ詳細及び設定手順 

7.1 測定パラメータＳＥＴ 

 

 <各項目測定パラメータ一覧>                                                斜体：初期値 

CH ｾﾚｸﾄ 内容 表示 備考 

１ pH下限警報 pH.ALML 

２ pH上限警報 pH.ALMH 

OFF,0.00～14.00(pH) 

-2000～2000mV(ORP) 

３ pH標準液規格選択 pH BUFFER JIS、US 

1 

４ pH/ORP選択 pH.SLCT pH、ORP 

１ 溶存酸素下限警報 DO.ALML 

２ 溶存酸素上限警報 DO.ALMH 

OFF,0.00～20.00mg/L 

0～200％ 

３ 溶存酸素単位（飽和量選択） DO.UNIT mg/L(JIS),%,mg/L(SEA) 

４ 溶存酸素塩分補正 DO.SALT ON,OFF 

2 

５ 溶存酸素気圧補正 DO.PRES 1013,100～1999hPa 

１ 電気伝導率下限警報 COND.ALML 

２ 電気伝導率上限警報 COND.ALMH 
OFF,0.00～10.00S/m 

３ 電気伝導率レンジ COND.RANG LO,MID,HI,AUTO 

3 

４ 温度補償率 TENP.COFF 0.00～5.00,2.00% 

１ 濁度下限警報 TURB.ALML 

２ 濁度上限警報 TURB.ALMH 

OFF,0.0～800.0NTU 

0.0～800.0mg/L 

4 

３ 濁度単位選択 TURB.UNIT NTU,mg/L 

１ 水温下限警報 TEMP.ALML 

２ 水温上限警報 TEMP.ALMH 
OFF,-5.0～55.0 

３ 水温小数点以下表示 TEMP.DEC 1，2(桁) 

5 

４ 温度補償計算 TEMP.CALC ON,OFF 

１ 塩分下限警報 SALT.ALML 

２ 塩分上限警報 SALT.ALMH 

OFF,0.00～4.00%(NaCl) 

    0.0～40.0(SEA) 

３ 塩分表示 SALT.DISP ON,OFF 

6 

４ 塩分基準選択 SALT.CALC NaCl, SEA 

１ 全溶存固形物質下限警報 TDS .ALML 

２ 全溶存固形物質上限警報 TDS .ALMH 
OFF,0.0～100.0g/L 

３ 全溶存固形物質表示 TDS .DISP OFF,ON 

7 

４ 全溶存固形物質係数 TDS .FACT 0.50～0.99,AUT 

１ 海水比重下限警報 σt.ALML 

２ 海水比重上限警報 σt.ALMH 
OFF,0.0～50.0σt   

３ 海水比重表示 σt.DISP OFF,ON 

8 

４ 海水比重基準温度 σt.TEMP σ0,σ15,σt 

注意    ・設定したい測定項目にＣＨＡＮＮＥＬキーでチャンネルを合わせてください。 



７．パラメータの詳細及び設定手順 

 

 7-2

CH ｾﾚｸﾄ 内容 表示 備考 

１ 水深下限警報 DEPT.ALML 

２ 水深上限警報 DEPT.ALMH 
OFF,0.0～100.0m 

9* 

３ 水深表示 DEPT.DISP OFF,ON 

１ イオン１下限警報 ION1.ALML 

２ イオン１上限警報 ION1.ALMH 

OFF,0.0～62000mg/L(ION) 

    0.0～400μg/L(CHLO) 

３ イオン１表示 ION1.DISP OFF,ON 

10* 

４ イオン種選択 ION1.SLCT NH4、NO3、CL、CA、F、K、CHLO 

１ イオン２下限警報 ION2.ALML 

２ イオン２上限警報 ION2.ALMH 
OFF,0.0～62000mg/L 

３ イオン２表示 ION2.DISP OFF,ON 

11* 

４ イオン種選択 ION2.SLCT NH4、NO3、CL、CA、F、K、 

１ イオン３下限警報 ION3.ALML 

２ イオン３上限警報 ION3.ALMH 

OFF,0.0～62000mg/L(ION) 

    -2000～2000mV(ORP)  

３ イオン３表示 ION3.DISP OFF,ON 

12* 

４ イオン種選択 ION3.SLCT NH4、NO3、CL、CA、F、K、ORP 

＊オプション項目です。標準センサモジュールでは使用できません。 

 

 

(１) 下限警報、上限警報（ ＃＃＃.ＡＬＭＬ，＃＃＃.ＡＬＭＨ ）     

上限および下限警報を設定できます。 

この設定がOFF以外の時、そのチャンネルの測定値が設定値になったときに表示器右上に Ｈ また

は Ｌ をそのチャンネルの測定値表示のとき点灯します。Ｈ は上限、Ｌ は下限です。 

この時オープンコレクタ出力①がオンになります。（外部警報） 

警報がクリアされるとオフに戻ります。 

オープンコレクタ出力①は全てのチャンネルの警報の共通出力（OR）となります。 

 

ＯＦＦ  表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＯＦＦ  点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

数値表示 

↓ 

 

確定 

上位の数値を点滅させ▼キーを押していくとＯＦＦになります。 

 

 

▲，▼,    キーで数値設定 
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（２）ｐＨ下限警報の特殊機能について（ＴＥＲＭモードで有効） 

ｐＨの下限警報のみ次の特殊機能を有効にする機能が備わっています。 

ＲＳ－２３２Ｃを利用して通信機器やパソコンを接続した時に、警報を設定して使用している項目

すべての警報をいち早くＲＳ－２３２Ｃを通して測定値を送出し、通常のインターバルで発見出来

ない警報値をいち早く知らせる事が出来ます。 

この機能では、他の項目あるいはｐＨ自身の警報発生の立ち上がり時に、自動的にＲＳ－２３２Ｃ

に測定値データーが出力されます。 

なお、この機能を有効にするにはｐＨの下限警報を使わない時でも、ｐＨ下限警報をＯＦＦ以外に

設定しておく必要があります。（例：ｐＨ０．００） 

RS-232Cのデータフォーマットについては９章 ９．２(4)をご参照ください。 

 

（３）表示（ ＃＃＃.ＤＩＳＰ ） 

６チャンネル(ＳＡＬＴ、塩分)以降に設定があります。 

Ｏｎ に設定したチャンネルは表示、測定、データ記憶、校正が有効です。 

ＯＦＦ に設定すると表示、測定、データ記憶、校正が無効となりＣＨＡＮＮＥＬキーを押しても 

表示されません。  

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押し♯♯♯．ＤＩＳＰにする。 

                 ↓ 

ＯＦＦ または Ｏｎ 表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＯＦＦ または Ｏｎ 点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 
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（４）ｐＨ標準液種選択（ ＰＨ.ＢＵＦＦＥＲ ）  

ＪＩＳ  ｐＨ４．０１、ｐＨ６．８６、ｐＨ９．１８ の標準液を使用します。 

ＵＳ    ｐＨ４．０１、ｐＨ７．００、ｐＨ１０．０１ の標準液を使用します。 

        

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＰＨ．ＢＵＦＦＥＲにする。 

                    ↓ 

ＪＩＳ または ＵＳ が ＰＨ.ＢＵＦＦＥＲ  と交互に表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＪＩＳ または ＵＳが点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

ＵＳ に設定した場合は ＭＥＡＳ． 画面（測定値表示画面）でｐＨ校正マークの横に US と表示

されます。 

 

 

（５）ｐＨ、ＯＲＰの選択（ ＰＨ．ＳＥＬＣ ） 

ｐＨガラス電極チップをＯＲＰ電極チップ(別売)と交換してＯＲＰ測定ができます。 

ＯＲＰを測定する場合にはここで設定を ＰＨ から ＯＲＰ に変更します。 

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＰＨ．ＳＥＬＣにする。 

                    ↓ 

ＰＨ または ＯＲＰ が ＰＨ.ＳＥＬＣ  と交互に表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＰＨ または ＯＲＰ が点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 
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（６）溶存酸素単位選択（ ＤＯ.ＵＮＩＴ ） 

mg/L ＪＩＳ   Ｔｒｕｅｓｄａｌｅの式で温度、塩分補正を行い飽和値を求めます。 

mg/L ＳＥＡ    Ｗｅｉｓｓの式で温度、塩分補正を行い飽和値を求めます。 

％             飽和率で表示します。 

 

ＪＩＳ または ＳＥＡ とＤＯ.ＵＮＩＴ が交互に表示 

（％の時は交互表示なし、単位は単位表示エリアに表示） 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＤＯ．ＵＮＩＴにする。 

            ↓ ▲または▼ キー 

単位が点滅、設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

 

（７）溶存酸素塩分補正（ ＤＯ.ＳＡＬＴ ） 

Ｏｎ   塩分測定値により溶存酸素値を補正します。 

          ＳＡＬＴ（塩分）の ＤＩＳＰ（表示）がＯＦＦでも補正されます。 

ＯＦＦ  塩分補正を行ないません。 

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＤＯ．ＳＡＬＴにする。 

       ↓ 

ＯＦＦ または Ｏｎ 表示が▲または▼ キーで点滅 

                    ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 
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（８）溶存酸素気圧補正（ ＤＯ.ＰＲＥＳ ） 

ＯＦＦ  気圧補正を行ないません。 

気圧（ｈＰａ）設定  １０１３ｈＰａの値に補正します。        

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＤＯ．ＰＲＥＳにする。 

           ↓ 

ＯＦＦ  表示が▲または▼ キーで点滅 

↓ 

 

                ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

 

（９）電気伝導率レンジ（ ＣＯＮＤ.ＲＡＮＧ ） 

ＡＵＴＯ   自動でレンジ切換を行います。 

              ＬＯ   ０．０～１００．０ｍＳ／ｍでレンジが固定されます。 

            ＭＩＤ   ０．０００～１．０００Ｓ／ｍでレンジが固定されます。 

              ＨＩ   ０．００～１０．００Ｓ／ｍでレンジが固定されます。 

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＣＯＮＧ．ＲＡＮＧにする。 

       ↓ 

現在の設定と ＣＯＮＤ.ＲＡＮＧ が交互に表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

 現在の設定が点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                    ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

▲，▼,    キーで数値設定 
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（10）温度補償率（ ＴＥＭＰ.ＣＯＥＦ ） 

電気伝導率の温度補償を行う係数で、１℃あたりの補償をパーセントで設定します。 

通常は２．００％です。 

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＴＥＭＰ．ＣＯＥＦにする。 

       ↓ 

現在の設定値を表示 

             ↓ ▲または▼ キー 

現在の設定値の 上位桁が点滅 

↓ 

 

                ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                     ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

（11）濁度単位（ ＴＵＲＢ.ＵＮＩＴ ） 

NTU   ホルマジン濁度 

mg/L  カオリン濁度  

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＴＵＲＢ．ＵＮＩＴにする。 

               ↓ 

NTU または mg/L 表示（単位表示エリア） 

            ↓ ▲または▼ キー 

NTU または mg/L 点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設置変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                    ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

 

▲，▼,    キーで数値設定 
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（12）水温小数点以下表示（ ＴＥＭＰ.ＤＥＣ ） 

１  小数点以下１桁表示 

２  小数点以下２桁表示 

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＴＥＭＰ．ＤＥＣにする。 

               ↓ 

１ または２ 表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

１ または２  点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設置変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                 ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

（13）温度補償計算（ ＴＥＭＰ.ＣＡＬＣ ） 

Ｏｎ     温度補償または温度換算している項目について温度補償、温度換算を行います。 

ＯＦＦ   温度補償、温度換算を行わないデータを表示します。 

                   チェック用の機能で設定後６０分で自動的に Ｏｎ に戻ります。 

                   接続ケーブルを取り外してセンサモジュール単独にした場合も Ｏｎ に戻ります。 

   

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＴＥＭＰ．ＣＡＬＣにする。 

                    ↓ 

Ｏｎ または ＯＦＦ 表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

Ｏｎ または ＯＦＦ  点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設置変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                  ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 
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（14）塩分基準選択（ ＳＡＬＴ.ＣＡＬＣ ） 

ＮaＣＬ   電気伝導率からＮａＣｌ濃度を換算します。 

ＳＥＡ    電気伝導率から海水塩分値を換算します。ＵＮＥＳＣＯ（１９８０）の定義に基づいて

換算します。海水比重を測定する場合も ＳＥＡ に設定して下さい。                  

 

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＳＡＬＴ．ＣＡＬＣにする。 

                    ↓ 

ＮＡＣＬ または ＳＥＡ とＳＡＬＴ.ＣＡＬＣ が交互に表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＮＡＣＬ または ＳＥＡ 点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                  ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

（15）全溶存固形物質係数（ ＴＤＳ.ＦＡＣＴ ） 

電気伝導率より換算する係数を設定します。 

ＡＵｔ のときは米国 Mylon社 自然水標準液４４２に基づき換算します。係数を設定すると電気伝 

導率にその係数を乗じた値となります。 

        

 ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＴＤＳ．ＦＡＣＴにする。 

                    ↓ 

ＡＵｔ または設定値表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＡＵｔ または設定値点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                 ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 
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（16）海水比重基準温度（ σｔ.ＴＥＭＰ ） 

塩分、温度から換算する基準温度を設定します。 

σｔ     測定水温での比重に換算します。 

σ０     ０℃における比重に換算します。 

σ１５   １５℃における比重に換算します。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しσｔ．ＴＥＭＰにする。 

                    ↓ 

現在の設定とＴＥＭＰ が交互に表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

 現在の設定が点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                 ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す。 

 

 

（17）イオン種選択（ＩＯＮ#.ＳＬＣＴ） 

イオン及びＯＲＰ、クロロフィルの選択ができます。 

イオンＮｏ．により設定できる項目が異なります。 

取り付けた電極、セルに合わせて設定して下さい。 

 

表示 項目 ＩＯＮ１ ＩＯＮ２ ＩＯＮ３ 

ＮＨ４ アンモニアイオン ○ ○ ○ 

ＮＯ３ 硝酸イオン ○ ○ ○ 

ＣＬ 塩化物イオン ○ ○ ○ 

ＣＡ カルシウムイオン ○ ○ ○ 

Ｆ フッ化物イオン ○ ○ ○ 

Ｋ カリウムイオン ○ ○ ○ 

ＣＨＬＯ クロロフィル ○ --- --- 

ＯＲＰ 酸化還元電位 --- --- ○ 

       

     標準センサモジュールでは設定しても無効です。 
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ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しＳＥＴにする。 

       ↓ 

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＩＯＮ♯．ＳＬＣＴにする。 

                        ↓ 

現在の設定 と ＩＯＮ(No.).ＳＬＣＴ が交互に表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

 現在の設定が点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                  ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す 

 

 

7.2 システムパラメータｅｔｃ． 

<システムパラメータ一覧>                                                斜体：初期値 

ｾﾚｸﾄ 内容 タイトル表示 備考 

１ 使用モード USE .MODE RECORD,TERM.,PRINT 

２ オートパワーオフ AUTO.OFF ON、OFF,dC 

３ 記録モード REC .MODE MANUAL,ALWAYS,SETTING 

４ 記録開始 REC .START 

５ 記録終了 REC .END 
2003.1/01 0：00  

６ 記録周期（時分） REC .INTVL 00:01～23:59,1:00 

７ 時計の設定 CLOCK 2003.1/01 0：00 

８ GPS使用 GPS .USE OFF,ON 

９ 緯度データ LATI. N035.40.15 

１０ 経度データ LONGI. E139.45.22 

１１ アナログ出力1 ANALOG1 1～12(チャンネル),1(pH) 

１２ アナログ出力2 ANALOG2 1～12(チャンネル),5(Temp)

１３ キーロック KEY.LOCK OFF,ON 

１４ メモリデータ印字 PRT.START(END,YES) 0000～3360,0001 

１５ メモリデータ消去 CLR START(END,YES) 0000～3360,0001 

１６ 外部システム出力 TERM.CMD 12桁数字、0000 00000000 

１７ パラメータ印字 PARA.LIST OFF,ON 

 *年月日時分設定範囲（記録開始、終了、時計） 2000.01.01 00：00～2099.12.31 23：59 

  *メモリーデータ印字、パラメータ印字は使用モードが ＰＲＩＮＴ のときのみ設定可能 

 *メモリーデータ数が3360に達した場合にはメモリーへのデーターの保存は行えなくなります、また上

書き保存は行わないためメモリーデーターの削除を行ってください。 
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（１）使用モード（ ＵＳＥ.ＭＯＤＥ ） 

ＲＥＣＯＲＤ 

         通常使用するモードです。 

         記録モードの設定が ＡＬＷＡＹＳ または ＳＥＴＴＩＮＧ で現在時刻が記録開始と記録終了の 

       間に入っていれば記録周期の設定時間毎に時刻およびすべてのチャンネルの測定値、ＧＰＳデー

タ、エラーコードを保存します。ＤＡＴＡ ＩＮキーを押すと設定に関わらずデータを記録しま

す。RS-232Cはコマンドレスポンス方式となります。 

 

ＴＥＲＭ． 

    ターミナルのＲＳ－２３２Ｃからデータを出力するモードです。 

          記録モードの設定が ＡＬＷＡＹＳ または ＳＥＴＴＩＮＧ で現在時刻が記録開始と記録終了

の間に入っていれば記録周期の設定時間毎に時刻およびすべてのチャンネルの測定値、ＧＰＳ 

データ、エラーコードをＲＳ－２３２Ｃから出力し、同時にデータを記録します。 

          ＤＡＴＡ ＩＮキーを押すと設定に関わらずデータを出力、記録します。 

             

ＰＲＩＮＴ 

    ＲＳ２３２Ｃにオプションのプリンタをつなげて印字するモードです。 

          記録モードの設定が ＡＬＷＡＹＳ または ＳＥＴＴＩＮＧ で現在時刻が記録開始と記録終了 

          の間に入っていれば記録周期の設定時間毎に時刻およびすべてのチャンネルの測定値、ＧＰＳ 

          データ、エラーコードを印字し同時に記録します。またこの設定時はＲＳ２３２Ｃはプリンタ専

用となります。 ＤＡＴＡ ＩＮキーを押すと設定に関わらずデータを出力、記録を行います。 

 

 

 

 

 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにすると現在の設定と ＵＳＥ.ＭＯＤＥ が交互に表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

 現在の設定が点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                  ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す 

 

（２）オートパワーオフ（ ＡＵＴＯ.ＯＦＦ ） 

Ｏｎに設定しておくと15分間キー操作しないときにターミナル側の電源が切れます。 

注意：RECORD、TERM、PRINTのモードに関係なくメモリーデーター保存数が３３６０デー

ターに達している場合はメモリーへのデーター保存がされません、また上書き保

存は行わないためメモリーデーターの削除を行ってください。ＤＡＴＡ ＩＮキ

ーを押して記録を行った場合も同様になります。 
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Ｏｎ設定中、表示器に AUTO OFF が点灯します。 

   ｄＣに設定しますとACアダプタの供給がオンすると自動的に測定を行うモードになります。 

     ターミナルを接続して測定する場合、電源供給で測定を制御できるため省エネルギーとなります。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＡＵＴＯ.ＯＦＦにする。 

                    ↓ 

Ｏｎ または ＯＦＦ 、ｄＣ表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

Ｏｎ または ＯＦＦ、ｄＣ  点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設置変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す 

 

（３）記録モード（ ＲＥＣ.ＭＯＤＥ ） 

    ＡＬＷＡＹＳ  ：記録開始、終了の設定に関係なく常時記録周期の設定時間毎にデータを記録します。 

ＳＥＴＴＩＮＧ ： 記録開始、記録終了、記録周期の設定にもとづきデータを記録します。 

ＭＡＮＵＡＬ  ： ＤＡＴＡ ＩＮキーを押したときだけ記憶します。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

          ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＡＵＴＯ.ＯＦＦにする。 

          ↓ 

現在の設定と ＲＥＣ.ＭＯＤＥ が交互に表示 

↓ ▲または▼ キー 

現在の設定が点滅 

↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

          ↓ 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを数回押し測定画面に戻す 

注意 ・使用モード（ ＵＳＥ.ＭＯＤＥ ）がＴＥＲＭ または ＰＲＩＮＴ に設定されており、 

      ・ターミナルが接続されていれば記録モード（ ＲＥＣ.ＭＯＤＥ ）の設定に関わらず  

ＲＳ－２３２Ｃへのデータ出力またはプリンタへの印字出力を行います。 

注意：メモリーデーター保存数が３３６０データーに達

している場合はメモリーへのデーター保存がされ

ません、また上書き保存は行わないためメモリー

データーの削除を行ってください。 

ＤＡＴＡ ＩＮキーを押して記録を行った場合も

同様になります。 
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（４）記録開始（ ＲＥＣ.ＳＴＡＲＴ ）、記録終了（ ＲＥＣ.ＥＮＤ ） 

記録モード（ ＲＥＣ.ＭＯＤＥ ）を ＳＥＴＴＩＮＧ にした場合、記録の開始と終了時刻を設定します。 

現在時刻がこの設定範囲内にあれば次の記録周期の設定時間間隔でデータを記録します。  

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＲＥＣ．ＳＴＡＲＴ（年月日時分 表示）にする。 

（年はデータ表示エリア、月日時分は時刻表示エリア） 

             ↓ ▲または▼ キー 

１０年 の桁が点滅 

↓      

 

                ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

                ↓ ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキー 

年月日時分 表示（ ＲＥＣ．ＥＮＤ ） 

             ↓ ▲または▼ キー 

１０年 の桁が点滅 

↓      

 

                ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

 

（５）記録周期（ ＲＥＣ.ＩＮＴＶＬ ） 

記録モード（ ＲＥＣ.ＭＯＤＥ ）を ＡＬＷＡＹＳ または ＳＥＴＴＩＮＧ  に設定した場合、記

録周期毎にデータを記録します。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＲＥＣ．ＩＮＴＶＬにする。 

                ↓ 

時分 表示（ ＲＥＣ．ＩＮＴＶＬ） 

（時刻表示エリア） 

             ↓ ▲または▼ キー 

１０時 の桁が点滅 

↓      

 

                ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

▲，▼,    キーで数値設定 

▲，▼,    キーで数値設定 

▲，▼,    キーで数値設定 
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（６）時計の設定（ ＣＬＯＣＫ ） 

現在時刻を設定します。  

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＣＬＯＣＫにする。 

                ↓ 

年月日時分 表示（ ＣＬＯＣＫ ） 

（年はデータエリア、月日時分は時刻エリア） 

             ↓ ▲または▼ キー 

１０年 の桁が点滅 

↓      

 

                ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

  

 

（７）ＧＰＳの使用の設定（ ＧＰＳ.ＵＳＥ ） 

 

Ｏｎ    ＲＳ２３２ＣポートがＧＰＳ専用ポートとなり、ＵＳＥ.ＭＯＤＥ が ＲＥＣＯＲＤ 固定

となります。 

オプションのＧＰＳを接続すると経度、緯度の位置情報をＧＰＳより取得し測定データと

ともに記録します。 

ＯＦＦ  手動設定した経度、緯度の位置情報をデータとともに記録します。 

    

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＧＰＳ．ＵＳＥにする。 

                ↓ 

ＯＦＦ または Ｏｎ 表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＯＦＦ または Ｏｎ   点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設置変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

 

 

 

▲，▼,    キーで数値設定 
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（８） 経度（ ＬＡＴＩ ）、緯度（ ＬＯＮＧＩ）の表示、設定 

     〈表示〉 

ＬＡＴＩ、ＬＯＮＧＩ と ＧＰＳから取得した位置情報または手動入力した位置情報を交互に表         

示します。 

LATI.      ←→    N 35.40.15 

 

LONGI.     ←→    E139.45.22 
 

        〈設定〉 

ＧＰＳ.ＵＳＥ が ＯＦＦ の場合に手動設定できます。 

 

位置情報 と ＬＡＴＩ，ＬＯＮＧＩ が交互に表示 

             ↓ ▲または▼ キー 

 位置情報 のＥ，Ｗ，Ｓ，Ｎ が点滅 

↓ 

 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

 

 

（９）アナログ出力の設定（ ＡＮＡＬＯＧ１，ＡＮＡＬＯＧ２ ） 

アナログ出力ポート（２ポート）に出力するチャンネルを設定します。 

設定した出力チャンネルのデータの他に電気伝導率レンジ、オープンコレクタを出力します。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＡＮＡＬＯＧ１にする。 

                ↓ 

現在の設定チャンネル表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

 現在の設定が点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

設定変更 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

 

 

 

 

▲，▼,    キーで設定 
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（１０）キーロックの設定（ ＫＥＹ.ＬＯＣＫ ） 

Ｏｎ に設定すると  ＣＨＡＮＮＥＬ，ＰＯＷＥＲ，ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲ以外のキー操作が

できなくなります。 

Ｏｎ に設定してある場合は表示器に ＬＯＣＫ が点灯します。 

解除するには ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを２秒以上押して下さい。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＫＥＹ．ＬＯＣＫにする。 

                ↓ 

ＯＦＦ 表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＯＦＦ 点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

Ｏｎ 点滅 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

確定 

↓ 

引き続き ｅｔｃ． モードの設定は可能です。 

                ↓ＦＵＮＣＴＩＯＮキー 

キーロック設定 

                               ↓ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを２秒以上 

キーロック解除 
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（１１）メモリーデータ印字（ ＰＲＴ.ＳＴＡＲＴ） 

記録したデータを番号を指定して印字します。 

ＰＲＴ.ＳＴＡＲＴ、ＰＲＴ.ＥＮＤともに０を設定すると校正データを印字します。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＰＲＴ．ＳＴＡＲＴにする。 

                ↓ 

０００１ 表示（ ＰＲＴ.ＳＴＡＲＴ） 

            ↓ ▲または▼ キー 

１０００の桁の０ 点滅 

↓ 

 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

１０００の桁の数値点滅（ ＰＲＴ.ＥＮＤ） 

↓ 

 

          ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキー↓            ↓ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

                                   キャンセル            印字   

↓ 

０００１ 表示（ ＰＲＴ.ＳＴＡＲＴ） 

                                

 印字を途中で中止するにはターミナル及びプリンタの電源を約３０秒以上ＯＦＦにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲，▼,    キーで印字開始Ｎｏ．設定

▲，▼,    キーで印字終了Ｎｏ．設定
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消去開始No.0001の場合

（１２）メモリーデータ消去（ ＣＬＲ.ＳＴＡＲＴ ） 

記録したデータを番号範囲を指定して消去します。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＣＬＲ．ＳＴＡＲＴにする。 

                ↓ 

０００１ 表示（ ＣＬＲ.ＳＴＡＲＴ） 

            ↓ ▲または▼ キー 

１０００の桁の０ 点滅 

↓ 

                                 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

１０００の桁の数値点滅（ ＣＬＲ.ＥＮＤ） 

↓ 

 

↓ 

ＹＥＳ．ＯＲ．ＮＯ 

 ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキー↓            ↓ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

                                   キャンセル            消去   

↓ 

０００１ 表示（ ＣＬＲ.ＳＴＡＲＴ） 

 

       【参考１】 メモリーデータを１個だけ消去する。 

ＤＡＴＡ 画面 

            ↓ ▲または▼ キー 

消去するデータを表示させる 

                      ↓ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキー 

データ点滅 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

消去 

       【参考２】 校正データを消去する。 

ＤＡＴＡ 画面 

             ↓ＣＨＡＮＮＥＬキー 

校正データを消去する項目を選択 

                      ↓ＣＡＬ／ＥＮＴキー (２秒以上) 

校正データ表示             

                                ↓ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキー（２秒以上） 

消去 

▲，▼,    キーで消去開始Ｎｏ．設定

▲，▼,    キーで消去終了Ｎｏ．設定
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（１３）外部システムコマンド（ ＴＥＲＭ.ＣＭＤ ） 

この設定では、データエリアと項目名エリアとで連続して設定した数値コマンドをＲＳ－２３２Ｃ

から出力します。 

  

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＴＥＲＭ．ＣＭＤにする。 

                ↓ 

００００ （データエリア） 

００００００００  ←→ ＴＥＲＭ.ＣＭＤ (項目名エリア) 

             ↓ ▲または▼ キー 

００００ （データエリア）  

００００００００  (項目名エリア) 

データエリアの１０００の桁の０が点滅 

↓ 

 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

コマンド出力 

↓ 

＃＃＃＃ （データエリア、設定した数値） 

＃＃＃＃＃＃＃＃ (設定した数値)  ←→ ＴＥＲＭ.ＣＭＤ (項目名エリア) 

 

 

（１４）パラメータ印字（ ＰＡＲＡ.ＬＩＳＴ ） 

 ＳＥＴ モード及び ｅｔｃ． モードで設定してあるパラメータを印字します。 

 

ＦＵＮＣＴＩＯＮキーを押しｅｔｃにする。 

                     ↓       

ＳＥＬＥＣＴ/ＣＬＥＡＲキーを押しＰＡＲＡ．ＬＩＳＴにする。 

                ↓ 

ＯＦＦ 表示 

            ↓ ▲または▼ キー 

ＯＦＦ 点滅 

            ↓ ▲または▼ キー 

Ｏｎ 点滅 

               ↓ ＣＡＬ／ＥＮＴキー 

印字 

↓ 

ＯＦＦ 表示      

▲，▼,    キーで数値設定 



８．オプション機器の接続 

 8-1

8．オプション機器の接続 
 

8.1 オプション機器入出力部の取り扱いについて 
  

    注意 

蓋の開閉操作は、電源をＯＦＦにしてから、実施して下さい。 

蓋を開けた状態（ｵﾌﾟｼｮﾝ機器使用時）は、本体の防水機能は無効となりますので 

水などをかけないよう十分注意して下さい。 

 

 （１）蓋を開ける。 

① 本体側面の入出力部蓋のねじ部を、添付の専用ドライバを用いてゆるめます。 

 

 

② 蓋を引っ張りながら外します。 
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① ② ③ 

オプション入出力部 

   （２）蓋を閉める。 

① オプションカバーの溝にシリコンパッキンが正しく装着されているか（シリコンパッキンが溝

から外れていないか）、また、シリコンパッキンに、キズ、ゴミ等が付着していないか確認し

て下さい。 

② オプションカバーを矢印方向に押しながら、装着して下さい。 

 

 

③ オプションカバーを矢印方向に押しながら、専用ドライバを用いて、押し込むようにして、回

らなくなるまで締めます。 

 

 

 

 （３）入出力部の名称 

      

    

       

                                 

                                     

                           

 

 

 

                                                *ＲＳ－２３２Ｃ入出力とプリンタを同時にすることは

できません。 

 名  称 

① ＡＣアダプタ接続部 

② アナログ出力ケーブル接続部 

③ ＲＳ－２３２Ｃ入出力接続部 

プリンタ出力接続部 
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8.2 ＡＣアダプタの接続 

 

    警告 
オプションのＡＣアダプタは、弊社指定品以外は、絶対に使用しないで下さい。 

また、ＡＣアダプタを接続する場合は、濡れた手等で操作しないで下さい。 

        

 

① 専用のＡＣアダプタの出力プラグを本体入出力部のＡＣアダプタ接続部に接続して下さい。 

 

 

② ＡＣアダプタをコンセントに接続して下さい。 

 

 

 

③ ターミナルの電源スイッチをＯＮにして下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

注意 
 本体の電源がＯＦＦになっていることを確認してから接続してください。 

 

ＡＣアダプタ 

ＡＣ１００Ｖ 

コンセント 
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8.3 外部プリンタの接続 
 

    注意 
プリンタは弊社指定品以外は絶対に使用しないで下さい。 

また、プリンタアダプタを接続する場合は、濡れた手等で操作しないで下さい。 

  

 

① プリンタ添付のプリンタ接続ケーブルのコネクタを本体入出力部のＲＳ－２３２Ｃ接続部に   

接続します。 

 

 

 

② 接続ケーブルとプリンタを接続します。 

③ プリンタにプリンタ添付の専用ＡＣアダプタを接続します。 

④ プリンタにプリンタ用紙を取り付けます。 

⑤ プリンタの電源をＯＮにします。 

⑥ ターミナルの電源をＯＮにします。 

⑦ プリンタを使用する場合には ＵＳＥ．ＭＯＤＥ を ＰＲＩＮＴ に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 
 本体の電源がＯＦＦになっていることを確認してから接続して下さい。 

 プリンタの取扱詳細についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。 
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8.4 ＲＳ－２３２Ｃケーブルの接続 

 

     注意 

ＲＳ－２３２Ｃケーブルは弊社指定品のものをご使用下さい。 

また、パソコン接続用コネクタを接続する場合は、濡れた手等で操作しないで下さ

い。 

  

 

（１） ＲＳ－２３２Ｃケーブルの接続 

 

ＲＳ－２３２Ｃケーブル型番 

１ｍ       ０ＧＣ００００５ 

２ｍ       ０ＧＣ００００６ 

  ４ｍ       ０ＧＣ００００７   

１０ｍ       ０ＧＣ００００８ 

             

① オプションのＲＳ－２３２Ｃケーブルのコネクタを本体入出力部のＲＳ－２３２Ｃ接続部に接

続して下さい。 

② ＲＳ－２３２Ｃケーブルと外部入出力装置とを接続します。 

③ ターミナルの電源をＯＮにします。 

 

（２） ＧＰＳの接続 

    ＧＰＳ付属の専用ケーブルをＲＳ－２３２Ｃ接続部に接続して下さい。 

    ＲＳ－２３２ＣケーブルはＧＰＳでは使用できません。 

 

 

 

注意 
 本体の電源がＯＦＦになっていることを確認してから接続して下さい。 

 パソコンまたは記録計に接続する場合はＷＱＣ－２４と一対一で接続して下さい。 

 一台のパソコンまたは記録計に複数台のＷＱＣ－２４を接続するとモジュール同士の干渉によ

り測定できない場合があります。やむを得ず、一台のパソコンまたは記録計に複数台のＷＱＣ－

２４を接続する場合はセンサモジュールを数ｍ離すか、市販の絶縁機器を使用して下さい。 
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（３） ＲＳ－２３２Ｃ入出力の設定 

 

使用する外部入出力装置、使用方法にによって次のように設定してください。 

 

使用方法、外部入出力装置 ＷＱＣ－２４の設定 

メモリーデータのパソコンへの取り込み 

(コマンドレスポンス) 

使用モード（ ＵＳＥ．ＭＯＤＥ ） を ＲＥＣＯＲＤ に設定し

ます。 

データ記録と同時に出力 
使用モード（ ＵＳＥ．ＭＯＤＥ ）を ＴＥＲＭ． に設定しま

す。 

ＧＰＳと接続し位置情報を取得する。 ＧＰＳの使用の設定（ ＧＰＳ.ＵＳＥ ）を Ｏｎ に設定します。

 

8.5 アナログ出力ケーブルの接続 

 

      

注意 
アナログ出力ケーブルは、弊社指定品のものをご使用下さい。 

また、アナログ出力ケーブルを接続する場合は、濡れた手等で操作しないで下さい。

   

 

（１） アナログ出力ケーブルの接続 

              専用アナログ出力ケーブル 型番 ６５４８２７０Ｋ 

オプションのアナログ出力コネクタを本体入出力部のアナログ出力接続部に接続して下さい。 

 

 

 

① 記録計にアナログ出力ケーブルを接続します。 

② ターミナル及び記録計の電源をＯＮにして下さい。 

注意 
 本体及び外部出力装置の電源がＯＦＦになっていることを確認してから接続してください。 

 パソコンまたは記録計に接続する場合はＷＱＣ－２４と一対一で接続して下さい。 

 一台のパソコンまたは記録計に複数台のＷＱＣ－２４を接続するとモジュール同士の干渉により

測定できない場合があります。やむを得ず、一台のパソコンまたは記録計に複数台のＷＱＣ－２

４を接続する場合はセンサモジュールを数ｍ離すか、市販の絶縁機器を使用して下さい。 

 

茶色の線 

灰色または黒の線
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（２）アナログ出力仕様 

          

        測定データ出力 

出力項目 １～１２チャンネルから任意の２チャンネルを設定 

出力ＤＣ電圧 ０～１Ｖフルスケール（イオンは０ｍＶ固定） 

 

        電気伝導率レンジ出力  

出力項目 電気伝導率レンジ 

ＬＯ ０ｍＶ 

ＭＩＤ ５００ｍＶ 出力ＤＣ電圧 

ＨＩ １０００ｍＶ 

 

 

        オープンコレクタ出力 

出力項目 オープンコレクタ出力 

出力 ＤＣ３６Ｖ、１００ｍＡ以下 

警報出力 各チャンネルの上下限及びエラー発生時 

出力内容 測定タイミング

出力 

インターバル測定において測定時前後

約１分間出力 

 

 

（３）アナログ出力ケーブル（6548270K）端子結線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピン番号 接続線色 出力内容 

１ 茶 ＡＮＡＬＯＧ１（アナログ出力１） 

２ 赤 ＡＮＡＬＯＧ１，２コモン 

３ 橙 ＡＮＡＬＯＧ２（アナログ出力２） 

４ 黄 電気伝導率レンジ出力 

５ 緑 電気伝導率レンジ出力、オープンコレクタ出力コモン 

６ 青 使用不可 

７ 紫 オープンコレクタ出力１ 

８ 灰色又は黒 オープンコレクタ出力２ 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

赤

赤

赤

黒

青

黒

青

黒

茶

赤

橙

黄

緑

青

紫

灰又は黒
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9．ＲＳ－２３２Ｃインターフェイス 
 

9.1 インターフェイス仕様 

 

（１） 伝送方式 

調歩同期式、半二重 

 

（２） 通信速度 

９６００（ｂｐｓ） 

 

（３） キャラクタ構成 

 

スタートビット   ： １ビット 

データ長      ： ８ビット 

パリティチェック ： なし 

ストップビット   ： ２ビット 

 

（４）コネクタ、ピン配列 

ＲＳ－２３２Ｃ接続用コネクタはＤ－ｓｕｂ－９ピンコネクタです。 

ピン番号 信号記号 信号名称 *方向 

１ 未接続   

２ ＳＤ（ＴＸＤ） 送信データ 入力 

３ ＲＤ（ＲＸＤ） 受信データ 出力 

４ プルアップ   

５ ＧＮＤ 保安用接地  

６ 未接続   

７ ＣＳ（ＣＴＳ） 送信可 出力 

８ ＲＳ（ＲＴＳ） 送信要求 入力 

９ 未接続   

       * 方向は、パソコン側からみた場合を示します。 

 

 

 

 

注意 

 ＣＳ、ＲＳ制御は行っていません。 
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9.2 データの内容 

（１）データの要求 

<1>測定データの要求(14項目) 

     新測定値を要求します。（パソコン→ターミナル） 

 

Ｃ Ｈ ｎ ｎ , Ｄ CR LF

                                             

                ①                      ②   ③     (注) CRはＡＳＣＩＩの０ＤＨ 

                                    LFはＡＳＣＩＩの０ＡＨ 

 

① チャンネルコード nn  =  00    ：すべてのチャンネル  

01～14：チャンネル１－１４ 

② 要求コード 

③ 終了コード 

 

    応答：データ要求コマンドを受けた時（ターミナル→パソコン） 

  CH3（電気伝導率測定値） 

 

Ｃ Ｈ ０ ３ , Ｄ ，  ８ ． １ ８  CR LF

                                                                           

①                     ②        ③                           ④ 

 

① チャンネルコード  

② 要求コード（コマンドの先頭記号が返る） 

③ 電気伝導率測定値 

④ 終了コード 
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  すべてのチャンネル測定値 

Ｃ Ｈ ０ ０ ,

                        

① 

 

Ｄ ，  １ ０ ． ０ ２ , ８ ． １ ８  

                                                                                                  

        ②        ③                                 ④ 

  

 ,  ０ ． ３ １ ０ , １ ５ １ ． ５

                                                                           

              ⑤                               ⑥ 

  

,  ２ ３ ． ２  , ３ ５ ． ０  

                                                                           

             ⑦                                ⑧ 

  

,  ７ ． ０   , ２ ０ ． ０  

                                                                         

             ⑨                                ⑩ 

 

,  １ ２ ． ４  , ８ ２ ． ５  

                                                                                     

⑪                               ⑫ 

 

,  ６ ８ ０ ０ ０ , － ７ ４ ９   

                                                                          

                   ⑬                               ⑭ 

 

,  ０     ,  ０     CR LF

                                                                                     

              ⑮                               ⑯                          ⑰ 

 

① チャンネルコード 

② 識別コード 

③ ｐH測定値    ④ 溶存酸素測定値 ⑤ 電気伝導率測定値 

⑥ 濁度測定値     ⑦ 水温測定値    ⑧ 塩分測定値 

⑨ 全溶存固形物質測定値 ⑩ 海水比重測定値  ⑪ 水深測定値 
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⑫ イオン１測定値   ⑬ イオン２測定値   ⑭ イオン３測定値 

⑮ 予備１（常に0） ⑯予備２（常に0） 

⑰ 終了コード 

 

注意 表示オフの設定がされていると常にデータは0となる。 

 

 

<２>メモリデータの要求（データＮｏ．指定） 

メモリされたデータをデータＮｏ．を指定して要求する。（パソコン→ターミナル） 

 

Ｃ Ｈ ｎ ｎ , Ｄ Ｍ ， ｍ ｍ ｍ ｍ CR LF 

                                                                                                                                                       

         ①                  ②          ③                ④   

 

① チャンネルコード nn  =  00    ：すべてのチャンネル  

01～14：チャンネル１－１４ 

② 要求コード     

③ データＮｏ．（No.０００１～３３６０）       

④ 終了コード 

 

    応答：データ要求コマンドを受けた時（ターミナル→パソコン） 

  すべてのチャンネル記憶値を送信するときは1-14CHの順で送信される。 

 

Ｃ Ｈ ０ ０ , Ｄ Ｍ ， ｍ ｍ ｍ ｍ 

                                                              

              ①               ②          ③  

， ０ ０ ， １ , 

                                 

                  ④       

 

２ ０ ０ ２ ／ ０ ６ ／ ０ ５ , １ ７ ： １ ５

                                                                           

         ⑤                       

 

           

，  １ ０ ． ０ ２ , ８ ． １ ８  

                                                                                                       

              ⑥                                ⑦ 



９．ＲＳ－２３２Ｃインターフェイス 

 9-5

,  ０ ． ３ １ ０ , １ ５ １ ． ５

                                                                            

             ⑧                               ⑨ 

  

,  ２ ３ ． ２  , ３ ５ ． ０  

                                                                        

             ⑩                                ⑪ 

    

,  ７ ． ０   , ２ ０ ． ０  

                                                                           

             ⑫                                ⑬ 

 

,  １ ２ ． ４  , ８ ２ ． ５  

                                                                            

             ⑭                               ⑮ 

 

,  ６ ８ ０ ０ ０ , － ７ ４ ９   

                                                                         

             ⑯                                ⑰ 

 

,  ０     , ０     

                                                                         

             ⑱                                ⑲ 

 

, Ｎ ０ ４ ５ ： ３ ２ : １ ５

                                                     

            ⑳ 

 

, Ｅ １ ３ ５ ： ４ ５ : ３ ０

                                                     

              

 

,  ０     CR LF

                                                 

 

 

 

              

21 

22 23
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① チャンネルコード ②  識別コード       ③  サンプルNo. 

④ 00固定、1固定   ⑤  年月日時分      ⑥  pH記憶値 

⑦ 溶存酸素記憶値    ⑧  電気伝導率記憶値 ⑨  濁度記憶値 

⑩ 水温記憶値      ⑪  塩分記憶値      ⑫  溶存固形物量記憶値 

⑬ 海水比重記憶値   ⑭  水深記憶値         

⑮ イオン1記憶値  ⑯  イオン2記憶値   ⑰  イオン3記憶値 

⑱ 予備1(常に0)     ⑲  予備2（常に0）  ⑳  ＧＰＳ緯度データ 

ＧＰＳ経度データ     エラーコード        終了コード 

 

注意 表示オフの設定がされている項目は常にデータは0となる。 

 

 

<３>メモリデータの要求（データＮｏ．範囲指定） 

    Ｎｏ．範囲指定で連続データ出力を要求する。（パソコン→ターミナル） 

 

Ｃ Ｈ ０ ０ ， Ｄ Ｍ Ｏ ,

                                      

①            ② 

ｍ ｍ ｍ ｍ ， ｎ ｎ ｎ ｎ CR LF

                                                

③           ④         ⑤ 

① チャンネルコード  ②  識別コード   

③ 開始ナンバー    

④ 終了ナンバー  

⑤ 終了コード 

 

  応答：データ要求コマンドを受けた時（ターミナル→パソコン） 

           <２>メモリデータの要求（データＮｏ．指定）で全てのチャンネルデータを要求した場合と同 

じフォーマットで出力される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 22 23
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<４>メモリデータの連続出力停止 

    データの連続出力の停止を要求する。（パソコン→ターミナル） 

 

Ｃ Ｈ ０ ０ ， Ｄ Ｍ Ｓ CR LF

                                                

①            ②             ③ 

① チャンネルコード  ②  識別コード  ③  終了コード 

 

応答:連続出力停止コマンドを受けた時（ターミナル→パソコン） 

 

Ｏ CR LF 

                           

①  ② 

① ＯＫコード  ②  終了コード 

 

<５>データメモリ状況の要求 

        残りデータメモリ数または使用済みデータメモリ数を要求する。（パソコン→ターミナル） 

 

Ｃ Ｈ ０ ０ , Ｑ ８ ０ CR LF

                                                    

               ①                       ②       ③ 

① チャンネルコード 00固定 

② 要求コード  Q80:残りデータメモリ数（データメモリ残量） 

Q81:現在のデータメモリ数（使用済みデータメモリ量） 

③ 終了コード 

              

応答：残りデータメモリ数または使用済みデータメモリ数   

 

Ｃ Ｈ ０ ０ ， Ｑ ８ ０ ， ０ ２ ０ ４ ８ CR LF

                                                                      

            ①                 ②                 ③           ④ 

① チャンネルコード 00固定 

② 要求コード   Q80:残りデータメモリ数 

                           Q81:現在のデータメモリ数 

③ 残りデータメモリ数または現在のデータメモリ数 

④ 終了コード 
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<６>センサ状態の要求(14項目) 

センサの実装状態およびレンジを要求する。（パソコン→ターミナル） 

 

Ｃ Ｈ ｎ ｎ , Ｄ Ｓ CR LF

                                                

              ①                       ②      ③   (注) CRはＡＳＣＩＩの０ＤＨ 

                                    LFはＡＳＣＩＩの０ＡＨ 

① チャンネルコード 

② 要求コード 

③ 終了コード 

 

 

      応答：要求コマンドを受けた時（ターミナル→パソコン） 

  すべてのチャンネル状態値を送信するときは1-14CHの順で送信される。 

 

Ｃ Ｈ ０ ０ , 

                        

① 

 

Ｄ Ｓ ，  １     , １    

                                                                                                        

        ②             ③                                 ④ 

  

,  ２     , ２     

                                                                           

            ⑤                                ⑥ 

  

,  １     , １     

                                                                            

            ⑦                                ⑧ 

  

,  １     , １     

                                                                         

              ⑨                               ⑩ 

 

,  １     , ２     

                                                                         

              ⑪                                ⑫ 
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,  ５     ,  ４     

                                                                           

             ⑬                                ⑭ 

 

,  ０     , ０     

                                                                           

             ⑮                                ⑯ 

 

CR LF 

                  

         ⑰       

 

① チャンネルコード 

② 識別コード 

③ ｐH実装   ．．．常に１ 

④ 溶存酸素実装 ．．．常に１ 

⑤ 電気伝導率実装．．．手動レンジLO=1、MID=2、HI=3  自動レンジLO=4、MID=5、HI=6 

⑥ 濁度実装   ．．．NTU=1、mg/L=2 

⑦ 水温実装    ．．．小数点以下１桁=1、2桁=2 

⑧ 塩分実装   ．．．表示オフ=0、オン=1 

⑨ 全溶存固形物質実装．．．表示オフ=0、オン=1 

⑩ 海水比重実装 ．．．表示オフ=0、オン=1 

⑪ 水深実装   ．．．表示オフ=0、オン=1 

⑫ イオン１実装  ．．．表示オフ=0、NH4=1、NO3=2、CL=3 CA=4、F=5、K=6、ｸﾛﾛﾌｨﾙ=8 

⑬ イオン２実装  ．．．表示オフ=0、NH4=1、NO3=2、CL=3、CA=4、F=5、K=6 

⑭ イオン３実装 ．．．表示オフ=0、NH4=1、NO3=2、CL=3、CA=4、F=5、K=6、ORP=7 

⑮ 予備１（常に0） 

⑯ 予備２（常に0） 

⑰ 終了コード 
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<７>設定データの要求（パソコン→ターミナル） 

    

Ｃ Ｈ ｎ ｎ , Ｑ ｍ ｍ CR LF

                                                   

               ①                       ②       ③ 

  (注) CRはＡＳＣＩＩの０ＤＨ 

                               LFはＡＳＣＩＩの０ＡＨ 

② チャンネルコード 

   CH00   ： その他の設定（etc.の内容） 

   CH01～14 ： 1-14チャンネル設定（SETの内容） 

③ 要求コード 

   Q00      ： すべて 

       Q01～mm   ： パラメータNO. 

④ 終了コード 

 

 

       応答：設定データ（ターミナル→パソコン） 

 

Ｃ Ｈ ０ ０ ， Ｑ ０ １ ，  ２     CR LF

                                                                               

           ①                  ②             ③                         ④ 

① チャンネルコード     

   CH00   ： その他の設定（etc.の内容） 

   CH01～14 ： 1-14チャンネル設定（SETの内容） 

② 識別コード      Q01～mm   ： パラメータNO. 

③ 設定データ            

④ 終了コード 

 

                    備考 チャンネルコード、パラメータＮｏ．、設定データは表１、表２を参照 
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【表1】チャンネルコード ０１～１２（１３，１４は予備） 

設定データ ﾁｬﾝﾈﾙ 

ｺｰﾄﾞ 

ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 

No. 

表示 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

１ pH.ALML 

２ pH.ALMH 
-10000(OFF)／ 0.00～14.00(pH)／-2000～2000(ORP)  

３ pH BUFFER JIS US        

1 

４ pH.SLCT PH ORP        

１ DO.ALML 

２ DO.ALMH 
-10000(OFF)／0.00～20.00(mg/L)／0～200(%) 

３ DO.UNIT  mg/L 

(JIS)

% mg/L 

(SEA)

     

４ DO.SALT OFF ON        

2 

５ DO.PRES OFF ON 100～1999 

１ COND.ALML 

２ COND.ALMH 
-10000(OFF)／0.00～10.00 

３ COND.RANG AUTO LO MID HI      

3 

４ TEMP.COFF 0.00～5.00 

１ TURB.ALML 

２ TURB.ALMH 
-10000(OFF)／0.0～800.0 

4 

３ TURB.UNIT  NTU mg/L       

１ TEMP.ALML 

２ TEMP.ALMH 
-10000(OFF)／-5.00～55.00 

３ TEMP.DEC  1 2       

5 

４ TEMP.CALC OFF ON        

１ SALT.ALML 

２ SALT.ALMH 
-10000(OFF)／0.00～4.00(NaCl)／0.0～40.0(SEA) 

３ SALT.DISP OFF ON        

6 

４ SALT.CALC  NaCl SEA       

１ TDS .ALML 

２ TDS .ALMH 
-10000(OFF)／0.0～100.0 

３ TDS .DISP OFF ON        

４ TDS .FACT 0.50～0.99 

7 

５ TDS .FACT AUTO OFF  

１ σt.ALML 

２ σt.ALMH 
-10000(OFF)／0.0～50.0   

３ σt.DISP OFF ON        

8 

４ σt.TEMP σ0 σ15 σt       
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設定データ ﾁｬﾝﾈﾙ 

ｺｰﾄﾞ 

要求ｺｰﾄﾞ 

識別ｺｰﾄﾞ 

表示 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

１ DEPT.ALML 

２ DEPT.ALMH 
-10000(OFF)／0.0～100.0 

9* 

３ DEPT.DISP OFF ON        

１ ION1.ALML 

２ ION1.ALMH 
-10000(OFF)／0.0～62000(ION)／ 0.0～400.0(CHLO) 

３ ION1.DISP OFF ON        

10* 

４ ION1.SLCT  NH4 NO3 CL CA F K  CHLO 

１ ION2.ALML 

２ ION2.ALMH 
-10000(OFF)／0.0～62000 

３ ION2.DISP OFF ON        

11* 

４ ION2.SLCT  NH4 NO3 CL CA F K   

１ ION3.ALML 

２ ION3.ALMH 
-10000(OFF)／0.0～62000(ION)／-2000～2000(ORP) 

３ ION3.DISP OFF ON        

12* 

４ ION3.SLCT  NH4 NO3 CL CA F K ORP  

 

【表２】チャンネルコード ００ 

設定データ 要求ｺｰﾄﾞ 

識別ｺｰﾄﾞ 

表示 

０ １ ２ 

１ USE .MODE RECODE TERM. PRINT 

２ AUTO.OFF OFF ON dC 

３ REC .MODE MANUAL SETTING  ALWAYS 

４ REC .START 

５ REC .END 
2000/01/01,00:00～2099/12/31,23:59 

６ REC .INTVL 00:00～23:59 

７ CLOCK 2000/01/01,00:00～2099/12/31,23:59 

９ LATI. N or S000.00.00～N or S999.99.99 

１０ LONGI. E or W000.00.00～E or W999.99.99 

１１ ANALOG1 

１２ ANALOG2 
1～12 

１３ KEY.LOCK OFF ON  

 

 

 

 

 

 



９．ＲＳ－２３２Ｃインターフェイス 

 9-13

<８>校正履歴データの要求（パソコン→ターミナル） 

 

Ｃ Ｈ ｎ ｎ , Ｑ ４ ０ CR LF

                                                   

               ①                       ②       ③ 

  (注) CRはＡＳＣＩＩの０ＤＨ 

                                   LFはＡＳＣＩＩの０ＡＨ 

① チャンネルコード 

    CH01～14 ： 1-14チャンネル設定（00はなし） 

② 要求コード 

   40-42   ： 40=４またはＺ、41=７またはＳ、42=９ 

③ 終了コード 

 

     応答：校正履歴データ（ターミナル→パソコン） 

  ｐＨ４校正履歴を要求したとき 

 

Ｃ Ｈ ０ １ ， Ｑ ４ ０

                                            

         ①                  ② 

 

２ ０ ０ ２ ／ ０ ５ ／ ２ ５ , １ １ ： １ ５

                                                                  

        ③                       

  

,  ４ ． ０ １  ，  １ ７ ３ ． ５ CR LF

                                                                       

④                             ⑤              ⑥ 

 

① チャンネルコード    01：ｐＨ 

② 識別コード     40：ｐＨ４ 

③ 校正時刻データ 

④ ｐＨ４校正データ 

⑤ ｐＨ４校正起電力(ATC後) 

⑥ 終了コード 
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  溶存酸素校正履歴を要求したとき 

 

Ｃ Ｈ ０ ２ ， Ｑ ４ ０

                                             

         ①                  ② 

 

２ ０ ０ ２ ／ ０ ５ ／ ２ ５ , １ ４ ： ０ １

                                                                            

          ③    

 

,  ０ ． ０ ０  ， － １ ． ０   

                                                                  

            ④                              ⑤ 

 

CR LF 

                  

         ⑥   

 

① チャンネルコード    02：DO 

② 識別コード     40：ゼロ校正 

③ 校正時刻データ 

④ 校正ゼロ(Z)データ  

⑤ 電流感度(nA、ATC後) 

⑥ 終了コード 

           

 

補足 校正履歴はとっていない項目はゼロとする。 

       校正時に一点校正しか行わなかった場合、ほかの校正点は過去にとっていれば過去のデータ 

を返す。 

              ｐＨ、ＤＯ以外は⑤に校正前のデータが返される。 

        備考 チャンネルコード表１を参照 
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（２）データの設定 

 

 

      <１>設定データの設定（パソコン→ターミナル） 

    

Ｃ Ｈ ｎ ｎ , Ｘ ｍ ｍ , Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ CR LF

                                                              

               ①                 ②          ③                          ④ 

  (注) CRはＡＳＣＩＩの０ＤＨ 

                                    LFはＡＳＣＩＩの０ＡＨ 

① チャンネルコード 

   CH00   ： その他の設定 

   CH01～14 ： 1-14チャンネル設定 

② 要求コード 

       X01～mm   ： パラメータNO. 

③ 設定データ ： 上記パラメータ範囲 

④ 終了コード 

 

        備考 チャンネルコード、パラメータＮｏ．、設定データは表１、表２を参照 

 

    応答：レスポンスデータ（ターミナル→パソコン） 

  設定ＯＫのとき。 

 

Ｏ CR LF 

                      

         ①  ② 

① ＯＫコード 

② 終了コード 

 

  設定ＮＧのとき。 

 

 

                                             

         ①  ② 

① エラーコード 

② 終了コード 

注意 

 コマンドによるデータの設定は必ず測定画面 ＭＥＡＳ． で行ってください。 

 

Ｃ Ｈ ０ ０ , Ｅ CR LF
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（３）ＴＥＲＭ．モードにおけるデータ出力フォーマット 

    データー送出のみ（ターミナル→パソコン）   

 

Ｃ Ｈ ０ ０ , Ｄ Ｍ ， ｍ ｍ ｍ ｍ 

                                                              

              ①               ②          ③  

， ０ ０ ， １ , 

                                 

                  ④       

 

２ ０ ０ ２ ／ ０ ６ ／ ０ ５ , １ ７ ： １ ５

                                                                           

         ⑤                       

 

           

，  １ ０ ． ０ ２ , ８ ． １ ８  

                                                                                                       

              ⑥                                ⑦ 

,  ０ ． ３ １ ０ , １ ５ １ ． ５

                                                                            

             ⑧                               ⑨ 

  

,  ２ ３ ． ２  , ３ ５ ． ０  

                                                                        

             ⑩                                ⑪ 

    

,  ７ ． ０   , ２ ０ ． ０  

                                                                           

             ⑫                                ⑬ 

 

,  １ ２ ． ４  , ８ ２ ． ５  

                                                                            

             ⑭                               ⑮ 

 

,  ６ ８ ０ ０ ０ , － ７ ４ ９   

                                                                         

             ⑯                                ⑰ 
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,  ０     , ０     

                                                                         

             ⑱                                ⑲ 

 

, Ｎ ０ ４ ５ ： ３ ２ : １ ５

                                                     

            ⑳ 

 

, Ｅ １ ３ ５ ： ４ ５ : ３ ０

                                                     

              

 

,  ０     CR LF

                                                 

 

              

① チャンネルコード ②  識別コード       ③  サンプルNo. 

④ 00固定、1固定   ⑤  年月日時分      ⑥  pH記憶値 

⑦ 溶存酸素記憶値    ⑧  電気伝導率記憶値 ⑨  濁度記憶値 

⑩ 水温記憶値      ⑪  塩分記憶値      ⑫  溶存固形物量記憶値 

⑬ 海水比重記憶値   ⑭  水深記憶値         

⑮ イオン1記憶値  ⑯  イオン2記憶値   ⑰  イオン3記憶値 

⑱ 予備1(常に0)     ⑲  予備2（常に0）  ⑳  ＧＰＳ緯度データ 

ＧＰＳ経度データ     エラーコード        終了コード 

 

注意 表示オフの設定がされている項目は常にデータは0となる。 

 

（４）警報設定ＯＮ時のデーター出力フォーマット 

ターミナルモードで使用時、測定パラメーターＳＥＴのｐＨ下限警報がＯＦＦ以外になっているときに、 

各チャンネルの警報発生のタイミングでデーターを自動送出する機能が有効になります。 

データーフォーマットは上記（３）ＴＥＲＭ．モードにおけるデータ出力フォーマットと同等になり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

21 

21 

22 23

22 23
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（４）外部システムコマンド 

ＴＥＲＭ.ＣＭＤ で設定したデータを出力する。（ターミナル→外部出力） 

     送信のみ 

 

Ｓ , ０ ４ ２ ２ ５ ３ ５ １ １ ６   CR LF

                                                                

               ①        ②                                          ③ 

  (注) CRはＡＳＣＩＩの０ＤＨ 

                                       LFはＡＳＣＩＩの０ＡＨ 

① システムコマンドコード 

② 設定キャラクタ 

データエリア＋項目名エリア 

上記は ０４２２５３５１１６－－ 

   を送った例。（--はスペースの代理記号） 

③ 終了コード 

 

 

データ収録ソフトについて 

     パソコンで測定データを取り込むためのデータ収録ソフト ＷＱＣ－ＬＯＧ をオプションで用意

しております。 

     ＷＱＣ－ＬＯＧで簡単な操作でパソコンにデータを取り込み、ＣＳＶ形式で保存します。 

保存されたデータから、市販の表計算ソフトを用いて、表やグラフを作成などができます。 

     詳細な内容につきましては、弊社までお問い合わせ下さい。 
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10．保守点検 

10.1 ターミナル 

（１）ターミナルの汚れ 

ターミナルの汚れを取る場合には、乾いた布やワイパーなどの柔らかい材質のもので拭いて下さい。また、

汚れがひどい場合には、中性洗剤を薄めた液にガーゼなどを浸し、かたくしぼってから拭いて下さい。 

 

注意 
 ターミナルの汚れを取るときは、シンナーなどの有機溶媒は絶対に使用しないで下さい。拭いた

部分が変色する場合があります。 

 

 

（２）カバーの点検 

電池交換時等に電池ケースカバー、出力ケースカバーの溝やゴムパッキンにゴミ、繊維くず等が付いていな

いか、異常が無いか点検して下さい。ゴミ等は指で取り除いて下さい。布やワイパー等で拭くとかえって繊

維くず等が付着し防水性能が落ちます。 

ねじれているような場合には正しく装着し直して下さい。 

パッキンに傷がある場合には新しいパッキンと交換して下さい。 

 

（３）長期の保管（２ヶ月以上使用しない場合） 

電池を抜いて保管して下さい。 

 

10.2 センサモジュール 

（１） センサモジュールの汚れ 

① 全体を純水、水道水でよく洗浄します。落ちない汚れはスポンジ等で軽くこすって落とします。 

② 保護筒、電気伝導率セル外筒を外します。 

③ 電極、セルを純水、水道水でよく洗浄します。汚れがひどい場合にはスポンジと、中性洗剤で丁寧に洗

浄した後、水道水、純水で洗剤を洗い流します。この際、ＤＯ電極隔膜はこすらないで下さい。 

④ 水生生物等が付着している場合はセル、電極を傷めないように注意して除去して下さい。 

 

（２）通常の保管 

・電極、セルを純水で洗浄した後、ｐＨ電極、ＯＲＰ電極に少量の純水をいれた保護キャップをかぶせて保

管します。イオン電極チップは取り外し水分を拭き取って乾燥状態で遮光保存します。 

・イオンの比較電極は付属のゴム栓をしっかりと押し込んで少量の純水をいれた保護キャップを被せて保管

します。 
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ガラス電極チップ 

補充口栓 

ノズル 

液絡部 

シリンジ

保護カバー 

（３）長期の保管（２ヶ月以上使用しない場合） 

ＤＯ電極の隔膜セットを外し、内部液を除去し純水で洗浄後、乾燥状態で保管します。 

 

注意 
 一度外した隔膜セットは再使用できません。 

 電池を抜く前に必要なデータは必ず記録して下さい。 

 センサモージュールを浸漬する場合には比較電極のゴム栓をとり、電極チップを取付けるか、ま

たは比較電極を取り外し、ダミーキャップを取付けて下さい。ゴム栓をつけたまま浸漬すると電極

チップとのコネクタ部に水が入ることがあります。 

 

 

10.3 ｐＨ電極、ＯＲＰ電極、イオン電極の保守、交換 

（１）比較電極内部液の交換 

比較電極は３ヶ月に一回程度標準添付の比較電極ゲル内部液（型名１４３Ｆ２３５）を入替えて下さい。 

  

① シリンジにノズルを取り付けます。 

 

 

② 補充口栓を開け、付属のノズルを取り付けたシリンジを使用して、上図のように補充口栓から古い比較電極

ゲル内部液を抜き取ります。残りが１／３以下になるまで抜いて下さい。 

③ 標準添付の比較電極ゲル内部液をノズルを取り付けたシリンジで気泡が残らないように、補充口栓から補充

します。補充後は補充口詮のキャップをしっかり閉めてください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意  ・気泡が入った場合にはセンサモジュールを傾けて気泡を補充口付近に集め、押し出す

ように比較電極ゲル内部液を入れます。 

 ・補充口詮にノズルの先だけを入れ、シリンジを補充口詮に押し付けないようにして 

ください 
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（２）液絡部の交換 

液絡部が汚れたり変色している場合には随時交換して下さい。（型名 ６７８４５８０Ｋ） 

外しにくい場合にはピンセット等で外して下さい。 

 

（３）電極チップの保守 

       電極チップ部が汚れ、応答が遅くなる、感度が悪い、繰返し性が悪い、等の症状がでた場合は電極チップの

種類により次のように対応して下さい。 

それでも性能が回復しない場合には電極チップを交換して下さい。 

 

      【ガラス電極（ｐＨ電極）】 

中性洗剤をガーゼ等につけ、先端を拭き取り、純水で洗浄して下さい。      

  

      【ＯＲＰ電極,フッ化物イオン電極,塩化物イオン電極】 

ろ紙等の柔らかい紙や布で鏡面になるまで磨いて下さい。           

 

注意 
(ア) 紙やすり、エメリー紙では研磨しないで下さい。 

 

 

  【硝酸イオン電極,カリウムイオン電極,カルシウムイオン電極】 

  水またはイオン強度調整剤を添加した薄い標準液に数時間浸漬して下さい。 
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（４）電極チップの交換 

電極チップにひびが入る、割れる、電極チップ内部液が空になる、保守を行なっても性能が出ない等の場合

は電極チップを交換して下さい。 

         

① 保護カバーを反時計方向に回して外します。 

② ガラス電極チップの根元(塩ビ製、溝が切ってある部分)を持って反時計方向に回して外します。 

③ 新しいガラス電極チップの根元を持って時計方向に回して 後までねじ込みます。 

④ 保護カバーを元通りに取り付けます。 

 

    注意 

  

ガラス部分を持たないで下さい。 

 

割れて怪我をする恐れがあります。                                              

 

 

注意 
(イ) ガラス電極チップを交換した場合は校正を行ってからご使用下さい。 

 

 

（５）比較電極の交換 

比較電極ゲル内部液、液絡部、ガラス電極チップを交換しても性能が回復しない合には比較電極を交換して

下さい。（型名 ＥＬＲ００１） 

<参照> ３－４ページ 各部の名称と機能 センサ部 図中の⑥  

 

① 比較電極基部の電極固定ナットを専用スパナを強く押し付けながら反時計方向に回し緩めます。 

② 電極固定ナットが十分に緩んだら比較電極を引き抜きます。 

③ 新しい比較電極に比較電極ゲル内部液が満たされていることを確認します。 

④ 比較電極コネクタ部のＯリングに標準添付品のシリコングリスを薄く塗ります。 

⑤ センサモジュールに比較電極を差し込み軽く回して溝を合わせます。 

⑥ 比較電極を押し込んで電極固定ナットを手で時計方向に締めます。 

⑦ これを繰返して 後まで手で締めこみます。 

⑧ ガラス電極チップ、保護カバーを取り付けます。 
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    注意 

 

 

 

 

比較電極の交換はガラス電極チップを取り外した状態で行って下さい。 

 

割れて怪我をする恐れがあります。  

 

 

 

比較電極の交換は電源を切った状態で行って下さい。 

比較電極の交換の際はコネクタ部に水がつかないようにして下さい。 

 

感電、火災、故障の原因となります。 

                                                                           

 

（６）アンモニア電極の保守 

      【使用に際して】 

         アンモニア電極内部液を十分に入れて使用して下さい。 

         使用時には保護キャップを外して下さい 

         応答が遅くなった場合には隔膜セットを交換して下さい。 

      【内部液の補充、隔膜セットの交換】 

          

 

① アンモニア電極外筒を反時計に回し外します。外しにくい場合には付属のスパナを利用して回転

させ外し、内部液を捨てます。 

④ 隔膜カートリッジを交換する場合はエンドキャップを、反時計方向に回し外します。 

⑤ エンドキャップ内のパッキンと隔膜カートリッジを取り除きます。 

⑥ 新しい隔膜カートリッジとパッキンをエンドキャップに取り付けます。 

⑦ 外筒にエンドキャップを取り付けます。 

⑧ 外筒に付属の内部をいっぱいに入れます。 

エンドキャップ 
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⑨ 電極本体に内部液を満たした外筒を装着します。内部液をあふれさせながら気泡が残らないようにゆっくり

と軽く止まるまでねじ込んで下さい。 

⑩ 純水、または水道水であふれて周りについた電解液を洗い流します。 

      【保管】 

          1ヶ月以上使用しない場合は内部液を棄てて純水で洗浄し乾燥状態で保管して下さい。 

 

10.4 ＤＯ電極の保守、交換 
 

（１） ＤＯ電極電解液、隔膜セットの交換 

ＤＯ電極は４ヶ月に一回程度、電解液、隔膜セットを交換してご使用下さい。 

        （型番 電解液セット ０ＢＧ００００７  隔膜セット ６７８９７９０Ｋ）  

 

① ＤＯ電極外筒を反時計に回し外します。外しにくい場合には付属のスパナを利用して回転させ外します。 

② 電解液を捨てます。 

③ 隔膜セットを反時計方向に回し外します。 

④ 電極本体と外筒を純水で簡単に洗います。 

⑤ 電極本体のアノード(棒状の鈍い色の金属部分)布、ワイパー等で強めにこするように拭きます。 

⑥ 外筒に新しい隔膜セットを取り付けます。軽く回して止まるところまで締めます。 

⑦ 外筒に付属の電解液をいっぱいに入れます。この際、気泡が隔膜や外筒内壁、ネジ部に残らないように注意

して下さい。気泡が残った場合には軽くたたいて気泡を取り除くか、電解液を入れなおして下さい。 

⑧ 電極本体に電解液を満たした外筒を装着します。電解液をあふれさせながら気泡が残らないようにゆっくり

と軽く止まるまでねじ込んで下さい。 

⑨ 約５分程放置すると残った気泡が集まってくるので外筒をゆっくり外し、気泡を追い出すように電解液をい

っぱいになるまで追加し、再度電極本体にゆっくりと 後までねじ込みます。 

⑪ 純水、または水道水であふれて周りについた電解液を洗い流します。 

 

注意 
(ア) 気泡が残りますと正確な測定値を示さないことがあります。 

(イ) 電極の内極は構造上弱い部分がありますので取り扱いには十分ご注意下さい。 

(ウ) 電解液交換の際は隔膜セットも同時に交換して下さい。 

(エ) 一度外した隔膜セットは再使用できません。 
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（２）ＤＯ電極の研磨 

電解液、隔膜を交換しても校正ができない、あるいは応答が著しく悪い場合にはカソード(電極本体の先端の

光沢のある金属部分)を＃４００～６００の紙ヤスリまたはクレンザーとスポンジで軽く研磨します。 

研磨後は純水で充分に洗浄します。          

    

注意 
(オ) 過度の研磨は極が摩耗し電極寿命が短くなります。 

(カ) 研磨後は初期ドリフトが生じるため、電解液、隔膜をセットした後、１日以上たってから校

正し使用して下さい。 

 

 

（３）ＤＯ電極の交換 

電解液、隔膜の交換、電極研磨を行っても性能が回復しない場合にはＤＯ電極を交換して下さい。 

 （型名 ＥＬＤ００１） 

① ＤＯ電極基部の電極固定ナットを専用スパナを強く押し付けながら反時計方向に回し緩めます。 

② 電極固定ナットが十分に緩んだらＤＯ電極を引き抜きます。 

③ 新しいＤＯ電極に隔膜を取り付け、電解液を満たします。 

④ 電極コネクタ部のＯリングに標準添付品のシリコングリスを薄く塗ります。 

⑤ センサモジュールにＤＯ電極を差し込み軽く回して溝を合わせます。 

⑥ ＤＯ電極先端の隔膜セットの間に指を掛けて電極を押し込んで、電極固定ナットを手で時計方向に締め

ます。 

⑦ これを繰返して 後まで手で締めこみます。 

 

    注意 

 

 

 

 

ＤＯ電極を押し込む際に保護筒を持って押し込むと手が滑って隔膜セット先端の４本のつめ

で怪我をする恐れがあります。 

 

先端のつめの間に指をかけて押すようにして下さい。この際も勢い余ってつめを手のひらにぶ

つけないように十分、注意して下さい。 

 

 

ＤＯ電極の交換は電源を切った状態で行って下さい。 

ＤＯ電極の交換の際はコネクタ部に水がつかないようにして下さい。 

 

感電、火災、故障の原因となります。 
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10.5 電気伝導率セル、濁度セル、クロロフィルセル、 

温度センサの保守 

 

 

 

 

（１）電気伝導率セルの洗浄 

次の手順で適宜洗浄して下さい。また、長期保管する場合にも同様に洗浄してから保管して下さい。     

<参照> ３－４ページ 各部の名称と機能 センサ部 図中の⑫  

 

① セルカバーを反時計方向に回し外します。 

② 水道水で極、セルカバー内の汚れ、ゴミを洗い流します。 

③ 柔らかい布、ワイパー等に薄めた中性洗剤をつけて丁寧に洗います。この際、あまり強くこすらないよ

うに注意して下さい。 

④ 水道水で洗剤を洗い流した後、純水で洗浄します。 

 

注意 
(ク) 紙ヤスリ、研磨剤を使用して研磨することは絶対にしないで下さい。データに誤差を生じま

す。 

(ケ) セルカバー内側を傷つけないようにして下さい。 

 

 

（２）濁度セル、クロロフィルセルの洗浄 

次の手順で１週間に１回程度洗浄して下さい。 

<参照> ３－４ページ 各部の名称と機能 センサ部 図中の⑪  

 

① 水道水で光路面を洗い流します。 

② 柔らかい布、ワイパー等に薄めた中性洗剤をつけて丁寧に洗います。この際、あまり強くこすらないよ

うに注意して下さい。 

③ 水道水で洗剤を洗い流した後、純水で洗浄します。 

 

注意 
(コ) 強くこすって光路面に傷が付くとデータに影響がでます。 

 

 

（３）温度センサの洗浄 

温度センサが汚れた場合にはやわらかい布、ワイパー等で丁寧に拭いて下さい。 

汚れが落ちにくい場合には中性洗剤、またはエタノールで拭いて下さい。 

     <参照> ３－４ページ 各部の名称と機能 センサ部 図中の⑬ 

注意 
(キ) 電気伝導率セル、濁度セル、クロロフィルセル、温度センサは取り外しできません。絶対に

分解しないで下さい。 
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10.6 乾電池の交換時期 

測定画面において、 ＢＡＴＴ． マークが表示されましたら、乾電池を新しいものに交換して下さい。 

ターミナルの電池の消耗の場合は ＢＡＴＴ． が点灯し ＥＲＲＯＲ ９７が表示されます。 

センサモジュールの電池消耗は ＢＡＴＴ． が点灯し ＥＲＲＯＲ ９８が表示されます。 

ＥＲＲＯＲ ９８が ＥＲＲＯＲ ９７に優先して表示されます。 

電池の交換方法は、４.２ 乾電池の取付 を参照して下さい。 

 

           

 

 

       注意 

センサモジュールの電池交換は必ずターミナルをつないでターミナルの電池がある

状態で行って下さい。 

 

記録されているデータが消去されたり、時計が遅れることがあります。 

 

記録されているデータを外部に出力してから電池交換することをお勧めします。 
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11．故障かなと思ったときの処置 
 

11.1 異常が発生したときの安全上の注意 

万一、異常が発生した場合には、下記の注意に従って下さい。 

 

    警告 

 異常を感じたら速やかに電源を切って下さい。 
 
異常な動作をしたり、焦げ臭いにおいを感じたり、煙が発生した場合は、発火、内部破裂な

どの可能性があります。ただちに電源を切り、煙が消えるのを確認後、販売会社または弊社

までご連絡下さい。お客様ご自身での修理は危険ですので絶対におやめ下さい。異常状態の

まま使用すると、火災、原因になります。 
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11.2 エラー表示 

本装置は、操作ミスやトラブル発生を知らせるためのエラー表示機能があります。 

エラーが発生しますと、表示器の ＥＲＲＯＲ マークが点灯し、月の表示のところに 

エラーＮｏ．が表示されます。 

複数のエラー発生時にはエラーＮｏ．の数値が大きい方が優先して表示されます。  

プリンタ、ＲＳ－２３２Ｃ出力を設定している場合にもエラーＮｏ．の数値が大きい方が出力さ

れます。 

 

 エラーナンバが表示されましたら、次のエラー表示一覧表を参照の上、 

 適切な処置を行って下さい。 

 

<エラー表示一覧表> 

 

NO 内容 原因、処置 

01(注)  ＩＯＮ３異常（振り切れ） 測定範囲外 

02(注) ＩＯＮ２異常（振り切れ） 測定範囲外 

03(注) ＩＯＮ１異常（振り切れ） 測定範囲外 

04(注) 水深異常（＜－１ｍ または ＞１００ｍ） 測定範囲外 

05 温度異常（＜－５℃または＞５５℃） 測定範囲外 

06 濁度異常（＞８００NTU または ＞８００mg/L ） 測定範囲外 

07 溶存酸素異常（＞20mg/L または＞200％） 測定範囲外 

08 ｐH異常（＜ｐＨ０または＞ｐＨ１４） 測定範囲外 

09(注) ＩＯＮ３校正異常  

10(注) ＩＯＮ２校正異常  

11(注)  ＩＯＮ１校正異常  

12 ＤＯ校正異常 安定するまで待ってください。 

電解液、隔膜の交換 

極の研磨 

13 ｐH校正異常 

 

比較電極ゲル内部液の交換 

液絡部の交換 

95 メモリーデーター異常 

 

 

メモリーデーターが何らかの原因で

削除されました。 

電池を新品にし、電源を再度投入し

なおすと消えます。 

96 メモリー不足（メモリ残７１データ以下） 不要なデータの消去 

97 ターミナル部電池電圧低下 電池交換 

98 センサモジュール部電池電圧低下 電池交換 

99 センサモジュール接続異常 接続ケーブル接続し直してください

(注)オプション項目のため標準センサモジュールでは表示しません。 
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11.3 その他のトラブルと対策 

エラー表示以外のトラブル内容、原因、対策を下記に説明します。 

対策を講じても回復しない場合、また、これ以外のトラブルが発生した場合や修理を依頼される

場合には、ターミナルとセンサモジュールの型式と製造番号を確認し、販売店または弊社までご

連絡下さい。 

 

 

（１）操作、設定のトラブル 

トラブル内容 原因 対策 

電池が入っていないか、電池が消耗している。電池を交換して下さい。 電源を入れても

何も表示しない 電池が正しく装着されていない。 電池を入れ直して下さい。 

キーロック機能が設定されている。 

（表示器に、ＬＯＣＫ マークが点  

 灯している。） 

キーロック機能を解除して下さい。 

キーを押しても

動作しない ソフトの異常動作 電源を入れなおして下さい。 

電池を入れ直して下さい。 

システムリセットを行って下さい。 

 

 

（２）測定上のトラブル 

トラブル内容 原因 対策 

保護キャップがついている。 保護キャップを外して下さい。 

比較電極ゲル内部液が入っていない。 比較電極ゲル内部液を入れて下さい。

ガラス電極チップの接続が不完全である。ｐＨ電極チップを締め込んで下さい。

電極とセンサモジュールの接続が不完全

である。 

電極を取り付けし直して下さい。 

指示が変化

しない。 

ガラス電極が割れている。 ガラス電極チップを交換して下さい。

比較電極ゲル内部液の劣化、不足 比較電極ゲル内部液を交換して下さい。

液絡部の汚れ 液絡部を交換して下さい。 

ガラス電極にひびが入っている。 

ガラス電極割れている 

ガラス電極の劣化 

ガラス電極チップを交換して下さい。

比較電極の劣化 比較電極を交換して下さい。 

ガラス電極の汚れ ガラス電極チップを洗浄または交換し

て下さい。 

ｐＨ 

指示が安定

しない。 

応 答 が 遅

い。 

指示値異常

電極がサンプルに充分に浸漬していない。保護筒の上の穴までサンプルに浸漬し

て下さい。 
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電解液が入っていない。 電解液を入れてください。 
表示が変化

しない 電極とセンサジュールの接続が不完全で

ある。 

電極を取り外して取り付けし直し 

隔膜が汚れている。 

隔膜が破れている。 

電解液の劣化 

電解液、隔膜を交換して下さい。 

気泡が隔膜表面に付着している。 電解液を入れなおして下さい。 

隔膜表面が汚れている。 隔膜表面をぬれたワイパー等で丁寧に

拭いてください。 

電極表面の劣化 アノードのふき取り、カソードの研磨

を行ってください。 

指示が安定

しない。 

応 答 が 遅

い。 

指示値異常

 

電極の劣化 電極を交換して下さい。 

ＤＯ 

校正できな

い 

(上記以外に) 

校正条件が不適切である。 

 

湿潤空気で校正を行ってください。 

電
気
伝
導
率 

濁
度
・
温
度 

指示が安定

しない。 

 

指示値異常

セル、センサが汚れている。 

電気伝導率保護カバーにゴミが入ってい

る。 

セル、センサを洗浄して下さい。 

保護キャップがついている。 保護キャップを外して下さい。 

比較電極ゲル内部液が入っていない。 比較電極ゲル内部液を入れて下さい。

電極チップの接続が不完全である。 電極チップを締め込んで下さい。 

電極とセンサモジュールの接続が不完全

である。 

電極を取り付けし直して下さい。 指示が変化

しない。 

電極内部液がない｡ 電極チップを交換して下さい。 

内部液を入れて下さい。（アンモニア電

極） 

比較電極ゲル内部液の劣化、不足 比較電極ゲル内部液を交換して下さい。

液絡部の汚れ 液絡部を交換して下さい。 

電極チップにひびが入っている。 

電極チップの膜が破れている。 

電極チップを交換して下さい。 

比較電極の劣化 比較電極を交換して下さい。 

電極チップの汚れ 電極チップを洗浄又は交換して下さい。

電極がサンプルに充分に浸漬していない。保護筒の上の穴までサンプルに浸漬し

て下さい。 

イオン 

指示が安定

しない。 

応 答 が 遅

い。 

指示値異常

(アンモニア電極) 

隔膜が伸びている、破れている。 

隔膜、内部液を交換して下さい。 

ク ロ ロ

フィル 

指示が安定

しない。 

指示値異常

セルが汚れている。 セルを洗浄して下さい。 
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11.4 システムリセットの仕方 

 

装置が全く動作しなくなったり、表示に異常が生じた場合には、システムリセットを行うと正常に戻

る場合があります。 

 

 

                   ＰＯＷＥＲキー 電源ＯＦＦ 

                      ↓     

                      ＣＡＬ／ＥＮＴキーを押しながらＰＯＷＥＲキーを押す 

                      ↓  

                      ＡＤＪ．ＭＡＳＫ ＯＮを表示する。 

                      ↓  

                   ＳＥＬＥＣＴ／ＣＬＥＡＲキーを数回押す。 

                      ↓  

                     ＩＮＩＴＩＡＬ１ 

                   ↓  

                   ＣＡＬ／ＥＮＴキー をピッと音がするまで（約５秒）押す 

                   ↓ 

                      ０ 表示 リセット開始 

                   ↓ 

                     ００ 表示 リセット終了 

                   ↓ 

                 ＰＯＷＥＲキー 電源ＯＦＦ 

                   ↓ 

                    ＰＯＷＥＲキー 電源ＯＮ 

                   ↓ 

                   設定、校正 

 

 

 

 

注意 
 システムリセットを行うと各設定が初期化され、校正データが消去されます。              

リセット後、設定、校正を行ってからご使用ください。 
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12．部品/消耗品/オプションリスト 
各種部品、オプション品などを購入される場合には、本装置を購入した販売店にご注文下さい。 

その際には品名、型名、数量をお知らせ下さい。   

                                                                                           

ｐＨ/ＯＲＰ 
 

品   名 型  名 販売単位               備  考 

フタル酸塩標準液   ｐＨ４．０１ １４３Ｆ１９１ １ ５００ｍＬ 

中性リン酸塩標準液 ｐＨ６．８６ １４３Ｆ１９２ １ ５００ｍＬ 

ほう酸塩標準液     ｐＨ９．１８ １４３Ｆ１９３ １ ５００ｍＬ 

カラーｐＨ標準液   ｐＨ４．０１ ｐＨ４．０１ＣＬ １ ５００ｍＬ 

カラーｐＨ標準液   ｐＨ６．８６ ｐＨ６．８６ＣＬ １ ５００ｍＬ 

カラーｐＨ標準液   ｐＨ９．１８ ｐＨ９．１８ＣＬ １ ５００ｍＬ 

比較電極ゲル内部液 １４３Ｆ２３５ １ ５０ｍＬ 

液絡部 ６７８４５８０Ｋ １  

ガラス電極チップ ＥＬＰ０２３－Ｐ １  

比較電極 ＥＬＲ００１－Ｐ １  

ＯＲＰ電極チップ ＥＬＭ００４－Ｐ １  

ＯＲＰ標準液 １４３Ｆ１９６ １ ５００ｍＬ 

 

ＤＯ  

品   名 型  名 販売単位               備  考 

電解液セット（５０mL×３本入） ０ＢＧ００００７ １  

隔膜セット（２個入） ６７８９７９０Ｋ １  

ＤＯ電極 ＥＬＤ００１－Ｐ １  

亜硫酸ナトリウム １４３Ａ０３０ １ ５０ｇ 
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電気伝導率  

品   名 型  名 販売単位               備  考 

電気伝導率セルチェック液 Ｂ液 ０ＢI００００２ １ ２５０ｍL×２ 

 

ターミナル、センサモジュール、電極 

品   名 型  名 梱包単位               備  考 

電池キャップ ６８０６７３０Ｋ １ Ｏ-リング付 

電池キャップ Ｏ-リング １１５Ａ８３２ １  

コネクタキャップ ６８０１７１０Ｋ １  

ダミーキャップ ６８０６７４０Ｋ １ 
電極取付部のキャップ。電極を使

用しない場合に取り付け。 

電極用 Ｏ-リング １１５Ａ８３１ １ 交換用、ダミーキャップと兼用 

シリコングリス １４１Ｄ００２ １ ５ｇ  

専用スパナ ６７６２８０００ １ 
電極、電池キャップ、          

コネクタキャップ用 

専用ドライバ ０ＯＺ００００１ １ 電池カバー、出力カバー用 

補強バンド ６７８２６３００ １  

校正ビーカ ６７６５９９００ １ 標準／イオンモジュール用 

校正ビーカ（クロロフィル） ６８４３３１００ １ クロロフィルモジュール用..黒 

保護筒 ６８５１５２０Ｋ １ 
標準／イオンモジュール用 

（SUS316L先端部分） 

保護筒（クロロフィル） ６８５１６００Ｋ １ 
クロロフィルモジュール用 

（SUS316L先端部分.．黒） 

保護筒プロテクター ６８５１５９０Ｋ １ 
イオン／クロロフィルモジュール

用（保護筒固定用プラスチック）
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その他のオプション、消耗品 

品   名 型  名 販売単位               備  考 

接続ケーブル ２ｍ ６８０１６４０Ｋ １ 標準添付品 

接続ケーブル １０ｍ ６８２１８５０Ｋ １  

接続ケーブル ３０ｍ ６８２１８６０Ｋ １  

接続ケーブル １００ｍ ６８２１８７０Ｋ １  

ＲＳ－２３２Ｃケーブル １ｍ ０ＧＣ００００５ １  

ＲＳ－２３２Ｃケーブル ２ｍ ０ＧＣ００００６ １  

ＲＳ－２３２Ｃケーブル ４ｍ ０ＧＣ００００７ １  

ＲＳ－２３２Ｃケーブル １０ｍ ０ＧＣ００００８ １  

データ収録ソフト ＷＱＣ－ＬＯＧ １  

アナログ出力ケーブル ６５４８２７０Ｋ １ １．５ｍ 

プリンタ ＥＰＳ－Ｇ １ ケーブル付 

プリンタ用紙（２０巻入） Ｐ０００１１９ １パック ＥＰＳ－Ｇ用 

インクリボン ０ＲＤ００００１ １ ＥＰＳ－Ｇ用 

インクリボン（１０個入） Ｐ０００１２４ １パック ＥＰＳ－Ｇ用 

ＡＣアダプタ １３４Ｇ０２２ １ １００Ｖ専用 

ＧＰＳユニット 販売店に別途お問い合わせください。 
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イオン関連（その１） 

品   名 型  名 販売単位               備  考 

比較電極 ＥＬＲ００１－Ｐ １  

比較電極ゲル内部液 １４３Ｆ２３５ １ ５０ｍＬ 

液絡部 ６７８４５８０Ｋ １  

アンモニア電極 ＥＬＸ００２－Ｐ １ 比較電極組み込み 

アンモニア電極内部液 ０ＢＧ００００５ １ ５０ｍＬ×３入り 

アンモニア電極隔膜カートリッジ ６８２１８９０Ｋ １ ３個入り 

フッ化物イオン電極チップ Ｆ－２００ １  

塩化物イオン電極チップ ＣＬ－２００Ｂ １  

硝酸イオン電極チップ Ｎ－３００ １  

カリウムイオン電極チップ Ｋ－３００Ｂ １  

カルシウムイオン電極チップ ＣＡ－３００ １  

アンモニウムイオン標準液 １４３Ａ０４１ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

アンモニア態窒素標準液 １４３Ａ０４２ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

フッ素イオン標準液 １４３Ｆ３９１ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

塩素イオン標準液 １４３Ａ２８１ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

硝酸イオン標準液 １４３Ｃ４８６ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

硝酸態窒素標準液 １４３Ｃ４８７ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

カリウムイオン標準液 １４３Ｂ４８２ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

カルシウムイオン標準液 １４３Ｂ４８１ １ １０００ｍｇ／Ｌ ５００ｍＬ 

アンモニア用イオン強度調整剤 １４３Ａ３３９ １ ５００ｍＬ 
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イオン関連（その２） 

品   名 型  名 販売単位               備  考 

フッ素イオン用イオン強度調整剤 １４３Ａ２７９ １ ５００ｍＬ 

フッ素イオン用イオン強度調整剤 １４３Ａ２８０ １ ５００ｍＬ 

塩素イオン用イオン強度調整剤 １４３Ａ３３４ １ ５００ｍＬ 

硝酸イオン用イオン強度調整剤 １４３Ａ３４０ １ ５００ｍＬ 

カリウムイオン用イオン強度調整剤 １４３Ａ３３７ １ ５００ｍＬ 

カルシウムイオン用 

イオン強度調整剤 
１４３Ａ３３３ １ ５００ｍＬ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(社内用記載事項) 

取説 No. WQC-AA18400 2009.4.23 (DSL) 本文内容は DSL 作成／取説 No.の取得，表紙・裏表紙及び奥付は SD 作成

(DSL 根岸，SD 中村(浩))

AA18401 2011.5.12 (DSL) ７．パラメーター詳細及び設定手順の一部追加      （DSL 根岸）

・表紙は A 判 86.5kg，本文用紙は 44.5kg，無線とじ         DSL 
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製 品 合 格 証 

TEST CERTIFICATE 

この製品が当社の厳密な検査に合格し、 

製品仕様を満足していることを証明します。 

We certify that product has tested 

in the company’s standard and passed 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
本  社 〒169-8648  東京都新宿区高田馬場 1-29-10 

Tel. 03-3202-0219  Fax. 03-3202-5127（営業企画部） 

 
Head Office Address: 29-10, 1-Chome, Takadanobaba, Shinjuku-Ku, Tokyo, 169-8648 Japan 
Telephone: +81-3-3202-0225  Facsimile: +81-3-3202-5685 

URL http://www.toadkk.co.jp/ 

■ 製品情報 

コールセンター (東京) 0120-590-219 FAX:03-3202-5127 

受付時間  9:00～12:00、13:00～17:00 (当社営業日) E-mail: eigyo@toadkk.co.jp 

■ 保守・サービス 

東亜 DKK サービス株式会社 

● 科学機器の保守 

ＲＣサービス課 TEL: 042-563-5971 FAX: 042-563-5972 

受付時間  8:30～17:15 (当社営業日) 

● 環境・プロセス分析機器の保守 

サービスコールセンター 0120-423-243 

東京技術サービスセンター TEL: 042-563-5705 FAX: 042-563-5604 

受付時間  8:30～17:15 (当社営業日)    緊急時は左記以外の時間でも受け付けます。 

 


	表  紙
	はじめに
	安全にご使用頂くために
	安全上の注意事項
	取扱上の注意事項
	試料・試薬使用上の注意
	装置の移動と輸送について
	装置及び試薬等の廃棄について
	防水機能保護の為の注意事項

	製品の保証
	目  次
	1.梱包内容
	2.仕  様
	2.1 ターミナル
	2.2 センサモジュール
	2.3 測定項目

	3.各部の名称と機能
	3.1 ターミナル
	3.2 表示部
	3.3 センサモジュール
	3.4 センサ部

	4.準  備
	4.1 電極の準備
	4.2 乾電池の取り付け
	4.3 ソフトケースの取り付け
	4.4 専用ドライバ・スパナの取り付け
	4.5 接続ケーブルの取り付け

	5.キーの操作基本
	5.1 各キーの機能概要
	5.2 画面フロー図
	5.3 電源の投入
	5.4 パラメータ設定手順

	6．測  定
	6.1 時刻の設定
	6.2 校正データの表示及び消去
	6.3 ｐＨ校正
	6.4 ＤＯ校正、設定
	6.5 温度校正
	6.6 濁度校正
	6.7 電気伝導率校正
	6.8 塩分、全溶存固形物量、海水比重校正
	6.9 水深校正（オプション項目）
	6.10 クロロフィル校正（オプション項目）
	6.11 記録モードの設定
	6.12 測定
	6.13 イオンの校正および測定

	7.パラメータ詳細及び設定手順
	7.1 測定パラメータＳＥＴ
	7.2 システムパラメータｅｔｃ．

	8.オプション機器の接続
	8.1 オプション機器入出力部の取り扱いについて
	8.2 ＡＣアダプタの接続
	8.3 外部プリンタの接続
	8.4 ＲＳ－２３２Ｃケーブルの接続
	8.5 アナログ出力ケーブルの接続

	9.ＲＳ－２３２Ｃインターフェイス
	9.1 インターフェイス仕様
	9.2 データの内容

	10．保守点検
	10.1 ターミナル
	10.2 センサモジュール
	10.3 ｐＨ電極、ＯＲＰ電極、イオン電極の保守、交換
	10.4 ＤＯ電極の保守、交換
	10.5 電気伝導率セル、濁度セル、クロロフィルセル、温度センサの保守
	10.6 乾電池の交換時期

	11．故障かなと思ったときの処置
	11.1 異常が発生したときの安全上の注意
	11.2 エラー表示
	11.3 その他のトラブルと対策
	11.4 システムリセットの仕方

	12．部品/消耗品/オプションリスト


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


